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BAUSCH + LOMB

PUREVISION® @

INSTRUCTIONS FOR USE
This leaflet is intended to inform users of Bausch + Lomb (balafilcon A) hydrophilic soft

contact lenses how to wear and care for their lenses.

BAUSCH + LOMB
PUREVISION®

GEBRAUCHSANLEITUNG

Diese Gebrauchsanweisung soll Sie iiber Gebrauch und Pflege von Bausch + Lomb (balafilcon
A) Kontaktlinsen informieren. Es handelt sich dabei um hydrophile, weiche Kontaktlinsen.

BAUSCH + LOMB
PUREVISION®

MODE D’EMPLOI
Cette notice a pour but d’informer les porteurs de lentilles de contact souples hydrophiles

(balafilcon A) de Bausch + Lomb sur le port et [entretien de leurs lentilles.

It applies to: Sie bezieht sich auf: Elle sappliquea:
WATER PACKAGING VERPACKUNGS- 5 TENEUR | SOLUTION DE
PRODUCT MATERIAL [ coNTenT | SOLUTION PRODUKTNAME MATERIAL | WASSERGEHALT | 5cn e NOM DU PRODUIT MATERIAU | eVt | CONDITIONNEMENT
PureVision® (balafilcon A) Visibility Tinted PureVision® (balafilcon A) Leicht getdnte Lentilles de contact teintées PureVision®
Contact Lenses ktli (balafilcon A)
PureVision® Toric (balafilcon A) Visibility Tinted 36% by Borate buffered PureVision® Toric balafilcon A) Leicht . Mit Borat gepufferte Lentilles de contact toriques teintées 36%au | Sérum physiologique
Contact Lenses / balafilcon A Weighxy saline getonte balaflconA | 36% nach Gewicht | o4 cob s PureVision® (balafilcon A) balafion A poids boré
PureVision® Multi-Focal (balafilcon A) Visibility PureVision® Multi- Fn(al (balafilcon A) Lentilles de contact multifocales teintées
Tinted Contact Lenses Leicht getonte PureVision® (balafilcon A)
PureVision®2 (balafilcon A) Visibility Tinted PureVision®2 (balafilcon A) Leicht getdnte Lentilles de contact teintées PureVision®2
Contact Lenses ktli (balafilcon A)

i —— Borate buffered 1on°2 fiir Astiamatis Mit Borat gepufferte i inté iamati " o
PureVision®2 For Astigmatism (balafilcon A) 36%by " PureVision®2 fiir Astigmatismus . 2 . Lentilles de contact teintées pour astigmatisme 36%au | Sérum physiologique
Visibility Tinted (ontagct Lenses balaficon A WEighKy ézlllgfami‘:e (balaflcon A) Leicht geténte Kontaldiinsen | DalaficonA | 36% nach Gewicht Egl‘:;:g:ﬁsung mit PureVision®2 (balafilcon A) balaflon A poids boré avec poloxamine
PureVision®2 For Presbyopia (balafilcon A) Visibility PureVision®_ firPresbyopie (balafilcon A) Lentiles dg@ contact teintées pour presbytie
Tinted Contact Lenses Leicht getonte PureVision®2 (balafilcon A)

Description and wear application Beschreibung und Anwendung Description et port

These lenses are designed for daily wear with a replacement period as prescribed by the eye care
professional. They may also be used as disposable lenses to be discarded after each removal or for extended
wear for 1-30 days between removal, as recommended by the eye care professional. When reusing lenses
they must be dleaned, rinsed and disinfected between removal and reinsertion.

The Bausch + Lomb (balafilcon A) Contact Lenses can also be used for th icusein the

of comeal epithelial disorders. Always follow your eye care practitioner’s recommended wearing schedule.
These lenses are supplied sterile and are intended by the manufacturer for reuse as
prescribed by the eye care professional. They have been sterilized by steam.

If the packaging is damaged or opened DO NOT USE.

Insertion and removal instructions

Before handling lenses, always wash and dry hands thoroughly avoiding perfumed or medicated soaps.
Pour the lensinto the palm of your hand. Make sure the lens is the right way out.

—— X~—

Inspect your lens before inserting and do not insert if scratched or damaged.
To remove your lens, make sure your hands are clean and dry, use your finger to slide the lens down to the
white part of the eye and remove it. Use a rewetting drop if the lens is difficult to remove.
Caring for your lenses

« Cleaning and disinfecting your lenses between usesis essential for healthy eyes

« Use only soft contact lens care products following the manufacturer’s instructions

« Always use fresh, unexpired lens care solutions

« Do not use other solutions such as tap or bottled water or saliva to rinse, store or re-wet lenses

« Always keep lenses completely immersed in the recommended solution when not being worn

« Remember to clean your lens case whenever you clean your lenses

« Always discard lenses at the end of the wear schedule prescribed by your eye care practitioner

« Always wash and rinse hands before handling lenses

« Do not allow cosmetics, lotions, soaps, creams or perfumed substances to get in the eyes or on lenses

« Never use sharp objects or finger nails to remove lenses from their containers or your eyes
Warnings and precautions
Failure to follow your eye care practitioner’s recommended wear schedule and cleaning regime can give rise
to greater risk of serious eye infections.
Regardless of the schedule prescribed for you, oncea Iens is removed at the end uf the pres(nbed wearing
period, your eye should have a rest period as d by your eye care p
Do not wear daily disposable lenses for longer than a day or while sleeping.
The risk of microbial keratitis has been shown to be greater among users of extended wear contact lenses
than among users of daily wear contact lenses. While the great majority of patients successfully wear
contact lenses, continuous wear of lenses also s reported o be assoclated with a higher incidence and
degree of epithelial microcysts and infiltrates, and ism, which require considerati
of discontinuation or restriction of continuous wear. The epithelial conditions are reversible upon
discontinuation of continuous wear.
Do not wear contact lenses if you are suffering from:

« Allergy, inflammation, infection or redness in or around the eye

« Dry eyes (inadequate tear fluid)

« Poor health affecting the eyes, e.g. colds and flu

« Any systemicillness affecting the eyes
Contact your eye care practitioner before wearing contact lenses when:

« Practicing water sports

« Inexcessively dry or dusty environments

« Using eye medication
If you experience any of the following problems, remove your lenses immediately:

« Eyes stinging, burning, itching, irritation or other eye pain

« Reduced comfort compared with previous wearing

« Unusual secretions or excessive watering from the eye

« Redness of eyes

« Severe or persistent dry eyes

« Reduced or blurred vision

« Rainbows or halos around lights

« Sensitivity to light
If any of these symptoms continue after removal and insertion of a new lens, then remove the lens and
contact your eye care practitioner. These symptoms can lead to more serious conditions if ignored.
Solution precautions
Do not use the Allergan Ultracare Disinfecting System or any of its components (Oxysept Ultracare
Disinfecting Solution, Oxysept Neutralizing Tablets, and Ultrazyme Enzymatic Cleaner) to clean and
disinfect Bausch + Lomb (balafilcon A) Contact Lenses because the lens dimensions will be altered.
Reference guide for symbols, labels and cartons

Fee paid for waste management per 94/62/EC
Bausch &Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY, 14609, USA
Bausch & Lomb Incorporated

106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Date of Issue: YYYY-MM-DD

C € 0050 ndicatesthe CE conformity marking and the notified body number

/ﬂ/ Temperature limitation
A See Instruction for Use

ﬂ Sterile using steam or dry heat

For US only: Caution Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed
practitioner

/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

© Bausch & Lomb Incorporated.

Other product/brand names are trademarks of their respective owners.
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Diese Linsen sind fiir den téglichen Gebrauch bestimmt. Die Tragedauer wird vom Kontaktlinsenspezialisten
festgelegt. Je nach Empfehlung des Kontaktlinsenspezialisten konnen sie auch als Einmallinsen getragen
werden, die nach dem Herausnehmen entsorgt werden, oder als Langzeitkontaktlinsen mit einer
Tragedauer von 1-30Tagen. Sollen die Linsen wiederverwendet werden, so miissen sie in der Zeit zwischen
dem Ein- und Absetzen gereinigt, abgespiilt und desinfiziert werden
Dle Bausch + Lomb (balaﬁlcun A ki konnen auchzuth

Zwecken bei der

gvon b dest g werden. Halten Sie sich stets an den von
Threm jal Trageplan.
Dlese Linsen werden in sterilem Zustand ausgeliefert und sind vom Hersteller fiir die
STERILE l Wiederverwendung hen. Dabeisind die Anwe d

2u befolgen. Die

Bei beschadigter oder gedffneter Verpackung, NICHT VERWENDEN.
Anweisungen zum Ein- und Absetzen

Waschen Sie unbedingt immer griindlich Ihre Hande, bevor Sie Kontaktlinsen anfassen, und vermeiden
Sie parfiimierte und mit Medikamenten angereicherte Seifen. Legen Sie die Linse auf Ihre Handflache.
Vergewissem Sie sich, dass die Linse richtig herum aufliegt.

— X~—

Nehmen Sie die Linse vor dem Einsetzen in Augenschein und verwenden Sie sie nicht, wenn sie zerkratzt
oder beschadigt ist.
Achten Sie darauf, dass Ihre Hande sauber und trocken sind, bevor Sie Ihre Linse absetzen. Schieben
Sie die Linse mit [hrem Finger zum weiBen Bereich des Auges und setzen Sie sie ab. Verwenden Sie
Benetzungstropfen, wenn sich die Linse nur schwer absetzen [asst.
Kontaktlinseninsenpflege
« Die Reinigung und Desinfektion der Linsen zwischen den Tragezeiten st unerlésslich fiir die
Gesundheit der Augen.
« Verwenden Sie nur Pflegeprodukte fiir weiche Kontaktlinsen und befolgen Sie die Anweisungen
des Herstellers.
« Verwenden Sie stets frische Pfl deren Verwendbarkeitsdatum nicht iiberschritten ist.
« Verwenden Sie keine anderen Losungen, z. B. Leitungswasser, abgefiilltes Wasser oder Speichel, um
Ihre Linsen abzuspiilen, aufzubewahren oder zu befeuchten.
« Wenn Sie die Linsen nicht tragen, bewahren Sie sie immer
Losung auf.
« Denken Sie daran, bei jeder Reinigung der Linsen auch den Linsenbehdlter zu reinigen.
« Entsorgen Sie die Linsen stets nach Ablauf der vom Kontaktlinsensprezialisten festgelegten Tragedauer.
« Waschen und spiilen Sie Ihre Hande stets mit Wasser ab, bevor Sie die Linsen anfassen.

erfolgte durch Dampf.

bedeckt in der

Ces lentilles sont congues pour un port journalier avec une période de remplacement prescrite par
lophtalmologue. Elles peuvent également étre utilisées en tant que lentilles jetables a jeter aprés chaque
retrait ou pour un port prolongé de 130 jours entre chaque retrait, conformément aux recommandations
du spécialiste. Lorsque vous réutilisez les lentilles, elles doivent étre nettoyées, rincées et désinfectées entre
chaque retrait et pose.
Les lentilles de contact de Bausch -+ Lomb (balafilcon A) peuvent également étre utilisées a des fins
thérapeutiques pour soigner des maladies liées a [épithélium cornéen. Suivez toujours les instructions de
portindiquées par votre ophtalmologue.
- Ces lentilles sont fournies stériles et sont congues par le fabricant pour une réutilisation
conforme aux prescriptions de votre spécialiste. Elles ont été stérilisées a la vapeur.
NE LES UTILISEZ PAS si lemballage est endommagé ou ouvert.
Instructions d'insertion et de retrait
Avant de manipuler des lentilles, lavez-vous et séchez-vous toujours les mains en évitant d'utiliser des
savons parfumés ou médicinaux. Placez la lentille dans la paume de votre main. Veillez a ce queelle soit
dans le bon sens.

Inspectez votre lentille avant de linsérer et ne ['utilisez pas si elle est rayée ou endommagée.
Pour retirer la lentille, veillez a ce que vos mains soient propres et séches, faites glisser la lentille vers le blanc
de [eeil avec un doigt et retirez-la. Utilisez une goutte d'humidification si la lentille est difficile a retirer.
Entretien de vos lentilles
« Il est essentiel pour la santé de vos yeux de nettoyer et de désinfecter vos lentilles entre chaque
utilisation.
« Nutilisez que des produits dentretien pour lentilles de contact souples en respectant les instructions
dufabricant.
« Utilisez toujours des solutions dentretien de lentilles de contact fraiches et non périmées.
« Nutilisez pas d‘autres solutions, telles que 'eau du robinet ou en bouteille ou de la salive pour rincer,
conserver ou réhumidifier les lentilles.
« Gardez toujours les lentilles comple
ne sont pas portées.
Pensez a nettoyer votre étui a lentilles lorsque vous nettoyez vos lentilles.
Jetez toujours vos lentilles ala fin de la période indiquée par votre ophtalmologue.
Lavez-vous toujours les mains avant de manipuler les lentilles.
Evitez tout contact de produits cosmétiques, lotions, savons, cremes ou parfums avec les yeux ou
les lentilles.
o N utlllsezjamals dobjets pomtus ou vos ongles pour retirer les lentilles de leur étui ou de vos yeux.
Averti

es dans la solution rec

éelorsquielles

« Vermeiden Sie Kontakt zwischen Kosmetika, Lotionen, Seifen, Cremes und p:
und dem Auge bzw. der Linse.
« Verwenden Sie niemals spitze/scharfe Objekte oder Ihre Fingerndgel zum Entfernen von Linsen aus
den Linsenbehdltem oder Ihren Augen.
und Sicherhei
Das Nichtbefolgen der von lhrem Trage- und Reini
2ueeiner Erhohung des Risikos fiir schwerwiegende Augeninfektionen filhren.
Sobald Sie die Kontaktlinse am Ende der vorgeschriebenen Tragezeit abgesetzt haben, sollten Sie,
unabhangig von lhrem festgelegten Trageplan, eine von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlene
Ruhepause fiir lhr Auge einlegen.
Tragen Sie Eintageskontaktlinsen nie Ianqer als einenTag oder beim Schlafen.
rde gezeigt, dass das Risiko ei iellen Keratitis bei fem, die die insen langer
tragen, hoher |5L als bei Anwendern, die Ihre Kontaktlinsen taglich austauschen. Obwohl die groe
Mehrheit der Patienten erfolgreich Kontaktlinsen trégt, wird berichtet, dass das regelméige Tragen
von Kontaktlinsen in Verbindung steht mit einem erhchten Auftreten und einem hoheren Grad von
epithelischen Mikrozysten und Infiltraten, sowie mit endothelischen Polymegatismus. Diese Tatsache kann
erforderlich machen das regelméBige Tragen oder die Tragezeiten zu iiberdenken und ggf. zu verkiirzen.
Die epithelischen Veranderungen ist reversibel nach der Einstellung des regelméigen Tragens.
Tragen Sie keine Kontaktlinsen, wenn Sie eines der folgenden Leiden haben:
« Allergien, Entziindungen, Infektionen oder Rétungen im oder am Auge
« Trockene Augen (unzureichende Tranenflissigkeit)
« Krankheiten, die sich auf das Auge auswirken, etwa Erkaltungen oder Grippe
« Jegliche systemische Erkrankungen, die sich auf das Auge auswirken
Wenden Sie sich vor der Verwendung von stetsan lhren
« Wassersport betreiben,
« sichin extrem trockenen bzw. staubigen Umgebungen aufhalten und
« Augenarzneimittel anwenden.
Setzen Sie Ihre Linsen sofort ab, wenn eines der folgenden Probleme auftritt:
« Stechen, Brennen, Jucken, Initation oder andere Augenbeschwerden
« Beeintrachtigter Tragekomfort im Vergleich zum letzten Tragezeitraum
« Ungewdhnliche Sekrete und iibermaBige Tranenbildung im Auge
« Gerdtete Augen
« schwerwiegend oder dauerhaft trockene Augen
« Eingeschrankte oder verschwommene Sicht
« Regenbdgen oder Lichthdfe um Objekte herum
« Lichtempfindlichkeit
Sollten jegliche dieser Symptome auch nach der Herausnahme und dem Einlegen einer neuen Linse
forthestehen, dann setzen Sie die Linse ab und wenden Sie sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten. Diese
Symplome konnen u schwerwiegenderen Problemen fiihren, wenn Sie ignoriert werden.
i imZ hang mit Pfl
Verwenden Sie niemals das Desmfektlonsxystem von AIIergan Ultracare oder eines seiner Bestandteile
(Oxysept Ultracare Desinfektionslosung, Oxysept l bletten oder Ultrazyme Enzymreiniger),
um die Bausch + Lomb (balafilcon A) Kontaktlinsen zu reinigen, da sich dadurch die Parameter der Linsen
verandern kinnen.
Ubersicht zu Symbolen, Etiketten und Verpackungen

@ An Abfallwirtschaft ahgefiihrte Gebiihren gemaf 94/62/EG

Bausch & Lomb Incorporated
M 1400 North Goodman Street

Rochester NY, 14609, USA
Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK
Ausgabedatum: JJJJ-MM-TT
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kann

wenn Sie:

0050 gibt CE-Kennzeichnung und Nummer der benannten Stelle an
/ﬂf Temperaturbegrenzung
& Achtung siehe Gebrauchsanleitung

STERILE Sterilisation durch Dampf oder trockene Hitze

R ONLY For US only: Caution Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed
practitioner

/™ kennzeichnen Marken von Bausch & Lomb Incorporated. © Bausch & Lomb Incorporated.

Andere Produkt-/Markennamen sind Marken der jeweiligen Eigentiimer.

1

Le non-respect des instructions de port et de nettoyage indiquées par votre ophtalmologue peut accroitre
lerisque dinfections oculaires graves.
Quel que soit la durée qui vous est prescrite, lorsque la lentille est retirée ala fin de la période de port, vos
yeux doivent bénéficier d'une période de repos sans lentille, conforme aux recommandations de votre
spédaliste.
Ne portez pas les lentilles journaliéres a usage unique plus d'une journée et ne dormez pas avec.
Le risque de kératite microbienne sest avéré plus important chez les porteurs de lentilles de contact a
port prolongé que chez les porteurs de lentilles de contact & port journalier. Bien que la grande majorité
des patients porte sans probléme les lentilles de contact, le port prolongé est également associé a une
incidence plus importante et d'une plus grande gravité de microkystes et dinfiltrats épithéliaux, ainsi que
de polymégathismes endothéliaux, pourlesquels Interruption ou la restriction du port prolongé doit étre
considérée. Les pathologies épithéliales sont réversibles aprés arrét du port prolongé.
Ne portez pas de lentilles de contact si vous souffrez de :

« Allergie, inflammation, infection ou rougeur dans ou autour de [‘eil

« Sécheresse oculaire (liquide lacrymal insuffisant)

« Problémes de santé qui affectent les yeux, par exemple thume ou grippe

« Toute maladie systémique affectant les yeux
Contactez votre ophtalmologue avant de porter des lentilles de contact si:

« Vlous pratiquez des sports nautiques

« Vlous vous trouvez dans des environnements particuliérement secs ou poussiéreux

« Vous prenez un médicament en application oculaire
Sivous constatez I'un des suivants, retirez i vos lentilles :

« Picotements, brilures, démangeaisons, irritation ou autre douleur oculaire

« Confort moindre par rapport a un port précédent

« Sécrétions inhabituelles ou larmoiement excessif

« Rougeur oculaire

« Sécheresse oculaire importante ou persistante

+ Baisse de ['acuité visuelle ou vision trouble

« Arcs-en-ciel ou halos autour des sources de lumiére

« Sensibilité ala lumiére
Sil'un de ces symptmes persiste apres le retrait puis Insertion d‘une nouvelle lentille, retirez la lentille
et consultez votre ophtalmologue. Ces symptomes peuvent entrainer des troubles plus graves sils ne sont
pas traités.
Précautions
Nutilisez pas le systeme désinfectant Allergan Ultracare, ni un de ses composants (solution désinfectante
Oxysept Ultracare, tablettes neutralisantes Oxysept et nettoyant enzymatique Ultrazyme) pour nettoyer et
désinfecter les lentilles de contact de Bausch + Lomb (balafilcon A) parce que les dimensions de la lentille
seront altérées.
Guide de référence pour les symboles, étiquettes et emballages

Frais de traitement des déchets conformément a la directive 94/62/CE
Bausch &Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY, 14609, USA
Bausch &Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK
Date de publication: AAAA-MM-J)

c E 0 0 5 0 Indique le marquage de conformité CE et le numéro de [organisme notifié

v Uniquement pour les US : Attention, conformément a la oi fédérale, ce dispositif médical ne
peut étre vendu ou prescrit que par un praticien autorisé.

/™ signifie que ce sont des noms de marque appartenant a Bausch&Lomb Incorporated ou a'une de

ses filiales.

© Bausch & Lomb Incorporated.

Les autres noms de produits ou de marques sont des marques déposées par les propriétaires des marques.
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PUREVISION® @

INSTRUCCIONES DE USO
Estas instrucciones de uso estan destinadas a informar alos usuarios de lentes de contacto

blandas hidrofilicas (balafilcon A) de Bausch + Lomb sobre cmo utilizar y cuidar sus lentes

BAUSCH + LOMB

PUREVISION® @

ISTRUZIONI PER L'USO
Questo fogliettollustrativo ha lo scopo di informare gli utilizzatori delle lenti a contatto

morbide idrofiliche Bausch + Lomb (balafilcon A) su come indossarle e averne cura.

BAUSCH + LOMB
PUREVISION®
BRUKSANVISNING

Syftet med det hr héftet ar att informera anvéindare av Bausch + Lomb (balafilcon A)
hydrofila mjuka engangslinser for daglig anvandning om hur man bir och skdter sina linser.

i de contacto. (Gio e applicabile a: Det galler:
papiaz CONTENUTO | SOLUZIONE DI i les p

I el | CONTENIDD SgLU(IDN PRODOTTO MATERIALE DACQUA CONFEZIONAMENTO PRODUKTNAMN MATERIAL | VATTENINNEHALL | FORPACKNINGSLOSNING

DEAGUA | ENvasADO Lentia contatto con colorazione di PureVision® (balafilcon A)

lentesd inte devisbiidad visibilita (balafilcon A) PureVision® hanteringsfargade kontaklinser

entes de contacto con tinte de visibilida . - PureVision® Toric (balafilon ) |

PureVision® (balafilcon A 5y Lenti a contatto con colorazione PureVision® Toric (balafilcon ] i

Lmi |s(|10n (l:a; I:?r.] ) inte devishildad Sull_uclon divisibilita (balafilcon A) Toriche balfionA | 36%inpeso Soluzione salina hanteringsfargade kontaktlinser balaficon | 36% avvidten Boratbuffadsatosing

entes de contacto tdricas con tinte de visibilida salina PureVision® tamponata con borato rion® mult

PureVision® Toric (halaflcon A) balafionA | 36%porpeso | or, i —_— p PureViion® multifokala (blafilcon A

. - con borato Lenti a contatto con colorazione di

Lgr]tgg de contacto multlfocgles con tinte de visibilita (balafilcon A) Multifocali PureVision®2 (balafilcon A)

visibilidad PureVision® Multi-Focal (balafilcon A) PureVision® H inasfiraad "

Lentes de contacto con tinte de visibilidad Lenti a contatto con colorazione di PureVision®2 for astigmatism -

PureVison*? (balafilon A) i vishilta (balafcon &) Purelision*2 (blaion A hanterngsfargade. | balafcon | 36%avviten m‘;’:gfa‘:nkizk”"'“"'”g

Lentes de contacto para astigmatismo con tinte i:r:}?ona d Lenti a contatto con colorazione di Soluzione salina kontaktlinser

devisibilidad PureVision®2 For Astigmatism balafilonA | 36 % por peso isibilita igmatis PureVision®2 for presbyopi (balafilcon

(balaficon &) ’ m Eon 1t ;lj::\\\r:ts?o(::;aﬁlmn A)per stigmatismo balafilon A | 36%inpeso | tamponata con borato A) hanteringsfi o ( I

orato con econ i

Lentes de contacto para presbicia con tinte de poloxamina Lentia contatto con colorazione di Beskrivning och bruk

visibilidad PureVision°2 For Preshyopia (balafilcon A) visibilita (balafilcon A) per Presbiopia De har kontaktlinserna r for dagligt bruk och ska bytas ut enligt det schema som faststallts av din optiker.
Descripcion y uso PureVision®2 Linserna kan dven anvéindas som engangslinser som sléngs bort efter varje avldgsnande eller som dygnet-
Estas lentes estan disefiadas para uso diario conlafrecuencia de susttucion indicada por su profesional del R runt-linser i 1-30 dagar mellan avlagsnanden, enligt din optikers rekommendationer. Om du dteranvander

cuidado dela vision. También pueden emplearse como lentes desechables y cambiarse tras cada uso o bien
pueden usarse durante un periodo de uno a treinta dias, segtin recomiende su profesional del cuidado de la
vision. En caso de que utilice las lentes més de una vez, cada vez que las use deberd limpiarlas, aclararlas y
desinfectarlas antes de volver a ponérselas.

Queste lenti sono indicate per 'uso giornaliero, con una frequenza di sostituzione come prescritta dal
proprio ottico di fiducia. Possono inoltre essere usate anche come lenti monouso da eliminare dopo

ogni rimozione, oppure essere indossate prolungatamente per un periodo da 12 30 giorni, cosi come
raccomandato dal proprio ottico di fiducia. Ogni volta che vengono rimosse, le lenti devono essere pulite,

Laslentes de contacto de Bausch + Lomb (balafilcon A) también pueden emplearse con fines
para el tratamiento de trastornos del epitelio corneal. Siga siempre las recomendaciones de uso
proporcionadas por su profesional del cuidado de la vision.

Estas lentes de suministran estériles y han sido fabricadas para reutilizarse sequin las

lavate e disi prima di essere rei

Lelentia contatto (balafilcon A) Bausch + Lomb sono indicate anche per 'uso terapeutico nella gestione
dei disturbi epiteliali della cornea. Attenersi sempre alla frequenza di utilizzo raccomandata dal proprio
ottico di fiducia.

indicaciones de su profesional del cuidado de la visidn. Han sid ilizadas por vapor.
Siel envase estd dafiado o abierto NO LAS UTILICE.

Instrucciones de insercidn y retirada

Siempre, antes de manipularlas lentes, limpie y seque sus manos a conciencia, evitando el uso de jabones
perfumados o medicinales. Coloque lalente en'la palma de la mano. Asegtirese de que estd en la posicion

T X~—

Examine la lente antes de insertarlay no la utilice si estd arafiada o dafiada.
Para retirar [a lente, asegurese de que sus manos estan limpias y secas. Utilice un dedo para deslizar la lente
hacia la parte blanca del ojo y retirela. Si le cuesta retirarla lente, utilice gotas rehumectantes.
Cuidado de las lentes
« Esesendial para la salud de sus ojos que limpie y desinfecte las lentes cada vez que las use.
« Siga siempre las indicaciones del fabricante cuando utilice productos para el cuidado de lentes blandas
« Utilice siempre solucion nueva y compruebe que no esté caducada.
« No utilice otras soluciones como agua del grifo o embotellada o saliva para enjuagar, conservar ni
rehumectar [as lentes.
« Conserve las lentes totalmente sumergidas en una solucidn apropiada siempre que no esté
utilizandolas.
« Recuerde limpiar el estuche portalentes siempre que limpie las lentes.
« Deseche las lentes siempre segiin la frecuencia indicada por el profesional del cuidado de la vision.
« Lavese las manos con agua abundante antes de manipular las lentes.
« No permita que productos cosméticos, lociones, jabones, cremas o sustancias perfumadas entren en
elojooenlas lentes.
« Noretire las lentes del envase o de los ojos con las ufias ni objetos puntiagudos.
Advertencias y precauciones
No seguirel usoy ve'gimen de limpieza recomendados por su profesional del cuidado de la vision puede
ocasmnar unmayor nesgo deinfecciones oculares graves.
delas daciones de tiempo de uso que le hayan prescrito, una vez quese quite
[as lentes a final del penodo recomendado, debe dejar un periodo de descanso para su ojo, segun le haya
recomendado su profesional del cuidado de la vision.
No lleve lentes desechables de uso diario durante més de un dia ni duerma con ellas.
Sehavisto que el riesgo de sufrir queratitis microbiana es mayor entre los usuarios de lentes de contacto
de uso continuado que entre los usuarios de lentes de contacto de uso diario. Mientras la gran mayoria de
pacientes llevan lentes de contacto con éxito, el uso continuado de lentes se asocia a una mayor incidencia
y grado de microquistes e infiltrados epiteliales, y polimegatismo endotelial, que requiere considerar
la discontinuacidn o la restriccién de llevar lentes de contacto de forma continuada. Las enfermedades
epiteliales son reversibles una vez discontinuado el uso prolongado de las lentes.
No utilice las lentes de contacto si tiene:
« Alergia, inflamacin, infeccion o enrojecimiento alrededor del ojo;
« 0jos secos (fluido lacrimal inadecuado);
« Problemas de salud que afecten a los ojos, como resfriados y fiebre;
« Cualquier enfermedad sistémica que afecte a los ojos.
Pdngase en contacto con su profesional del cuidado de la vision antes de llevar lentes de contacto si:
« practica deportes acudticos;
+ seencuentra en entonos excesivamente secos o polvorientos;
« utiliza medicacion ocular.
Si experimenta alguno de los siguientes problemas, retire las lentes de inmediato:
« Picazén, quemazon, escozor, irritacién u otro dolor ocular;
« Menor comodidad comparado con usos anteriores;
« Secreciones inusuales o lagrimeo excesivo del ojo;
« Enrojecimiento del ojo;
« Sequedad del ojo grave o persistente;
« Vision reducida o borrosa;
« Destellos o halos en tomo a las luces;
+ Sensibilidad a la luz.
Si cualquiera de estos sintomas persiste tras la retirada e insercion de una nueva lente, retire la lente y
péngase en contacto con su profesional del cuidado de la vision. Ignorar estos sintomas puede provocar
dolencias mds graves.
Precauciones relacionadas con la solucion
No utilice el Sistema de desinfeccion Ultracare® de Allergan ni ninguno de sus componentes (solucion
de desinfeccion Ultracare de Oxysept®, pastillas neutralizantes de Oxysept® y limpizador enzimético
Ultrazyme®) para limpiar y desinfectar lentes de contacto de balafilcon A de Bausch + Lomb porque ello
alterarfa las dimensiones de [a lente.
Guia de consulta sobre etiquetas de simbolos y cajas
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STERILE l Le lenti sono fornite sterili e sono indicate per il riutilizzo da parte del produttore in
conformita a quanto prescritto dal proprio ottico di fiducia. Le lenti sono sterilizzate a

vapore.
NON UTILIZZARE se la confezione é aperta o danneggiata.
Istruzioni per Iinserimento e la rimozione
Prima di toccare le lenti, lavare e asciugare sempre accuratamente le mani, evitando di utilizzare saponi
profumati e trattanti. Porre la lente nel palmo della mano. Accertarsi che [a lente sia nella posizione corretta.

Ispezionare la lente prima di inserirla e non inserirla nel caso in cui sia graffiata o danneggiata.
Perrimuovere [a lente, verificare di avere le mani pulite e asciugate, utilizzare un dito per far scorrere la
lente n basso fino alla parte bianca dellocchio e poi rimuoverla. Utilizzare gocce umidificanti nel caso in cui
lalente sia difficile da rimuovere.
Cura delle lenti
« Pulire e disinfettare le lenti dopo ogni utilizzo e essenziale per la buona salute degli occhi
« Usare esclusivamente prodotti per la cura di lenti a contatto morbide e seguire le istruzioni del
produttore
« Usare sempre soluzioni per la cura delle lenti fresche e non scadute
« Non utilizzare altre soluzioni, quali acqua del rubinetto o in bottiglia, o saliva, perlavare, conservare
oriumidificare e lenti
« Quando non vengono indossate, conservare sempre le lenti immerse nella soluzione raccomandata
« Ogni volta che si puliscono le lenti, ricordarsi di pulire anche la relativa custodia
« Eliminare sempre le lenti al termine del periodo di utilizzo prescritto dal proprio ottico di fiducia
« Prima di toccare le lenti, lavarsi sempre le mani
« Impedire che cosmetidi, lozioni, detergenti, creme o sostanze profumate entrino in contatto con gl
occhie con le lenti
« Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati oppure le unghie per rimuovere le lenti dai contenitori o
dagli occhi
Avvertenze e precauzioni
Il mancato rispetto della frequenza di utilizzo raccomandata dal proprio ottico di fiducia e del regime di
pulizia pud aumentare notevolmente il rischio di gravi infezioni oculari.
Nonostante la frequenza d'utilizzo che e & stata prescritta, una volta rimossa la lente al termine del periodo
prescritto, Iocchio dovrebbe avere un periodo di riposo, come raccomandato dal proprio ottico di fiducia.
Non indossare lenti monouso gioraliere per pitt di un giomo o durante il sonno.
E stato dimostrato cheil rischio di cheratite microbica & pii ato tra i portatori i lenti a contatto ad uso
prolungato che tra i portatori di lentia contatto ad uso giornaliero. Mentre la maggior parte dei pazienti
indossa con successo le lenti a contatto, si & segnalato inoltre che 'uso continuo delle lenti & associato
ad unamaggiore incidenza e grado di microcisti e infiltrat epitelali e di polimegatosi endoteliale, che
richiedono di prendere in fone o restrizione nell ttinuo. Le condizioni
epiteliali sono reversibili dopo la sospensmne dell'uso continuo.
Nonindossare e lenti a contatto nel caso in cuisi soffra di:
« allergie, infiammazioni, infezioni o rossore dellocchio o intorno allocchio;
« secchezza oculare (liquido lacrimale non adeguato);
« patologie che abbiano influenza sugli occhi, ad es. raffreddori e influenze;
« malattie sistemiche che abbiano effetti sugli occhi.
Contattare l proprio ottico di fiducia prima diindossare le lenti:
« per praticare sport acquatici;
« inambienti eccessivamente secchi o polverosi;
« quandossi utilizzino farmaci per gli occhi.
Rimuovere le lenti immediatamente nel caso si verifichi una qualunque delle seguenti condizioni:
« dolore puntorio, bruciore, prurito, iritazione o altri dolori localizzati all occhio;
« comfort ridotto in relazione alle volte precedenti in cui sono state indossate le lenti;
« secrezioni insolite o lacrimazione eccessiva dell'occhio;
rossore degli occhi;
secchezza degli occhi grave o persistente;
riduzione o sfocamento della vista;
arcobaleni o aloni intorno alle lui;
sensibilita alla luce.
Se uno qualunque di tali sintomi persiste dopo la rimozione delle lenti e |inserimento di lenti nuove,
rimuovere le lenti e contattare il proprio ottico di fiducia. Se ignorati, tali sintomi possono essere causa di
condizioni piu gravi.
Precauzioni per 'utilizzo di soluzioni
Non utilizzare il sistema disinfettante Allergan Ultracare 0 alcuno dei suoi componenti (soluzione
pt Ultracare, compres: 0 yseptesoluzwne enzimatica Ultrazyme)
perpulire e disinfenare le lenti a contatto (balafilcon A) Bausch + Lomb, in quanto cio altererebbe le
dimensioni delle lenti.
Guida di riferimento per simboli, etichette e confezioni
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linserna maste de rengdras, skdljas och desinfekteras mellan avlagsnande och aterinséttning.
Bausch -+ Lomb (balafilcon A) kontaktlinser kan dven anvéindas vid behandling av komeala
epitelsjukdomar. Folj alltid optikerns rekommenderade schema for anvandning.
lmm Linserna levereras serila och ar v tllverkaren avsedda for dteranvandning enligt
optikerns rek derade schema. De har &
ANVAND INTE produkten om forpackningen ar skadad eller 6ppnad.
Anvisningar for insattning och borttagning
Innan du hanterar linserna, tvéitta och torka alltid handerna ordentligt och undvik tval med Idkemedel eller
parfym. Hall ut linsen  handflatan. Se till att linsen ar véind t ratt hall.

—— X~—

Kontrollera linsen innan du sétter in den och anvand den inte om den & repad eller skadad.
Ta bort linsen med rena och torra hinder genom att med ett finger dra ned linsen till gonvitan och sedan
avldgsna den. Anvand terfuktningsdroppar om linsen dr svar att avlagsna.
Bortskaffa alltid linsen efter att den har avlagsnats fran ogat

« Bibehdll friska dgon genom att rengdra och desinfektera linserna mellan anvéindning

« Anvénd endast linsvardsp for mjuka inser enligt tillverkarens anvisni

« Anvénd alltid linsvardsprodukter som dr nya och som inte har gatt ut

« Anvénd inga andra losningar som t.ex. kranvatten eller vatteni flaska eller saliv for att skdlja, forvara

eller aterfukta linserna

« Setill att linserna alltid ligger helt nedsénkta i rekommenderad ldsning nar de inte bérs

« Komihdg att rengdra linsetuitet varje gang som du rengér dina linser

« Slangalltid bort linserna vid slutet av din optikers rekommenderade schema for anvéndning

« Tvtta och skdlj alltid handera innan du hanterar linsema

« Latingen kosmetika, lotion, tval, kram eller parfymerat dmne komma ini Ggat eller pé linsema

« Anvénd aldrig vassa foremdl eller naglar till att avidgsna linserna fran sina behdllare eller dina Ggon
Varningar och forsiktighetsatgarder
Om du inte foljer din optikers rekommenderade schema for anvéndning och rengaring kan det leda till en
storre risk for allvarliga dgoninfektioner.
Anvénd inte engangslinserna for dagligt bruk under mer &n en dag och inte nér du sover.
Anvénd inte kontaktlinser om du har:

« Allergi, inflammation, infektion eller rodnad i eller runt Ggat

« Torra dgon (otillrécklig méngd tarvatska)

« Nedsatt halsa som paverkar gonen, t.ex. forkylning eller influensa

« Ensystemisk sjukdom som paverkar Ggonen
Kontakta din optiker innan du anvander kontaktlinser i foljande fall:

« Omdu deltar i vattensporter

« | extremt torra eller dammiga miljoer

« Om du anvander dgonmedicin
Avidgsna dina linser omedelbart om nagot av foljande problem uppstar:

« Detsticker, branner, Kliar eller gor ont i 6gonen eller gonen kénns initerade

« Nedsatt komfort jamfort med tidigare anvandning

« Ovanlig utsandring eller rikligt tarflode

« Roda dgon

« Alivarligt eller ihdllande torra dgon

« Nedsatt eller dimmig syn

« Regnbégar eller ljusgloria runt ljus

« Ljuskanslighet
Om nagot av dessa symptom fortsatter efter att en lins tagits ut och en ny lins har satts in, avlagsna linsen
och kontakta din optiker. Dessa symptom kan leda till mer allvarliga tillstand om de ignoreras.
Forsiktighet med ldsning
Anvnd inte desinfekteringssystemet Allergan Ultracare Disinfecting System eller ndgot av dess
kumponenter (desinfekteringslsning Oxysept Ultracare Disinfecting Solution, neutraliserande tabletter
Oxysept Neutralizing Tablets, och del Ultrazyme Enzymatic Cleaner) for att rengdra och
desinfektera Bausch + Lomb (balafilcon A) kontaktlinser eftersom detta kan forstora linserna.
Referensquide for symboler, mérken och forpackningar

Avgift betald for avfallshantering enligt 94/62/EG
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BAUSCH + LOMB
PUREVISION®

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Deze brochure bevat informatie voor gebruikers over het gebruik en onderhoud van
Bausch -+ Lomb (balafilcon A) hydrofiele, zachte lenzen.

Van toepassing op:

BAUSCH + LOMB
PUREVISION® o
C INSTRUCOES DE UTILIZACAO
Este folheto destina-se a informar o utilizadores de lentes de contacto moles hidrofilas

Bausch + Lomb (balafilcon A) acerca da forma de utilizagao e manutengao das suas lentes.
Isto aplica-se a:

BAUSCH + LOMB
PUREVISION®

BRUKSANVISNING
Denne brosjyren informerer brukere av Bausch -+ Lomb (balafilcon A) hydrofiliske myke
kontaktlinser om hvordan linsene skal brukes og pleies.

Brosjyren gjelder:

Beschrijving en instructies voor het dragen van de lenzen
Deze lenzen zijn voor dagelijks gebruik en dienen te worden vervangen zoals voorgeschreven door de
oogspecialist. Ze kunnen ook worden gebruikt als wegwerpdaglenzen die, nadat ze zijn verwijderd, moeten

VERPAKKING TEOR DE SOLUCAO DE

PRODUCTNAAM MATERIAAL | WATERINHOUD |0\ 0p) 05SING NOME DO PRODUTO MATERIAL | feun ACONDICIONAMENTO PRODUKTNAVN MATERIALE | VANNINNHOLD | EMBALLASJELASNING
PureVision® (balafilcon A) Contactlenzen Lentes de contacto com coloragdo de PureVision® (balafilcon A) handteringsfargede
met Visitint visibilidade PureVision® (balafilcon A) kontaktlinser

I . Met boorzuur Lentes de contacto téricas com coloracio de . . PureVision® Toric (balafilcon A)
r:rﬁzgllggze(: ?rllzrt"\;?sri]til:l)thns{he balafilcon A | 36% per gewicht | gebufferde visibilidade PureVision® (balafilcon A)g balafilon | 36%por peso_ | Tampao boratosafno handteringsfargede kontaktlinser balakonA |36 %etterve | Boratufetsatvann
PureVi balafilcon A) Multifocal Lentes de contacto multifocais com coloragdo PureVision” Mult-Focal (balfilcon A)
cgr',fagﬁﬁze(n ?naet \;f;Tun)‘ o de visibilidade PureVision® (balafilcon A) handteringsfargede kontaktlinser

° Lentes de contacto com coloragdo de PureVison®2 (balafilcon A)
E:Aerte &:::g?“z (balaficon A) Contactenzen et visibilidade PureVision®2 (balafilcon A) handteringsfargede kontaktlinser
et boorzuur = PureVision®2 For astigmatisme (balafilcon A) Boratbufret sal d

i P Lentes de contacto com coloracdo de ureVision*2 For astig orathufret saltvann me

PureVision®2 (balafilcon A) Astigmatische b . gebufferde T F o - . handteringsfaraede kontaktl balafilcon A 36% etter vekt "
it alafilonA | 36% per gewicht - visibilidade PureVision®2 (balafilcon A) para Tampéo borato salino dndteringsfargede kontaktlinser poloxamin

contaft.lenzen met Visitint fzgttopllossmq P balafilcon A | 36% por peso com Polosamina Purlsion®2Fapestyap Glflcan )
PureVision®2 (balafilcon A)voor Lentes de contacto com coloragdo de indteri [
Presbyopie contactlenzen met isitint visibilidade PureVision®2 (balafilcon A) para

preshiopia

Descricao e modo de utilizacao
Estas Ientes foram criadas para utilizagdo didria com um periodo de substituicao prescrito pelo

worden weggeworpen. Ook kunnen ze langdurig worden gebruikt voor 1-30 dagen, zoals door
de oogspecialist. Wanneer de lenzen opnieuw worden gebruikt, moeten ze worden gereinigd, gespoeld en
gedesinfecteerd nadat u ze hebt verwijderd en voordat u ze opnieuw aanbrengt.

De (balafilcon A) contactlenzen van Bausch + Lomb zijn tevens geschikt voor therapeutisch gebruik bij de
behandeling van comea-epitheliale aandoeningen. Volg altijd het door uw oogarts of opticien aanbevolen
draagschema op.

ﬂ Deze lenzen worden steriel geleverd en zijn door de fabrikant bedoeld voor hergebruik
z0als voorgeschreven door de oogspecialist. De lenzen zijn met behulp van stoom

gesteriliseerd.

NIET GEBRUIKEN als de verpakking beschadigd of geopend is.

Instructies voor het inbrengen en verwijderen van de lenzen

Voordat u de lenzen aanraakt, moet u altijd uw handen grondig wassen en drogen. Vermijd het gebruik

van geparfumeerde of medische zeep. Giet de lens in uw handpalm. Zorg dat de lens de juiste kant naar

buiten heeft.
— X~—

Controleer de lens alvorens u ze inbrengt. Breng ze niet in als ze beschadigd is of als er krassen op te zien
zijn. Voor het verwijderen van de lenzen zorgt u dat u eerst uw handen wast en droogt. Gebruik uw vingers
om de lens naar beneden te schuiven naar het witte gedeelte van het oog, en verwijder ze vervolgens.
Gebruik vloeistof als het moeilijk is om de lens te verwijderen.
Onderhoud van uw lenzen
« Het reinigen en desinfecteren van uw lenzen tussen het verwijderen en opnieuw inbrengen is van
essentieel belang voor de gezondheid van uw ogen
« Maak enkel gebruik van producten voor zachte contactlenzen en volg de aanwijzigen van de fabrikant
« Gebruik steeds verse, niet-vervallen oplossingen voor hel onderhoud van uw lenzen

« Gebruik geen andere oplossingen, zoals k of speeksel om lenzen te bewaren
of te bevochtigen

« Zorg dat de lenzen altijd volledig ondergedompeld zijn in de aanbevolen oplossing wanneer ze niet
worden gedragen

« Vergeet niet om ook uw lenshouder te reinigen wanneer uuw lenzen reinigt

« Gooi altijd uw lenzen weg aan het einde van het draagschema dat werd voorgeschreven door uw
oogspecialist

« Was en spoel altijd uw handen voordat u uw lenzen aanraakt

« Zorg dat er geen cosmetica, lotions, zeep, cremes of geparfumeerde stoffen in de ogen of op de lenzen
terechtkomt

« Gebruik nooit scherpe voorwerpen of uw nagels voor het verwijderen van lenzen uit hun houder
ofuw ogen

en g
Wanneer u de adviezen van uw oogarts/opticien voor het dragen en reinigen van uw lenzen niet opvolgt,
loopt u een groter risico op ernstige ooginfecties. Ongeacht het voorgeschreven draagschema moet uw oog
een rusttijd krijgen van zodra een lens verwijderd is aan het einde van de voorgeschreven draagtijd, en dit
z0als aanbevolen door uw oogarts/opticien.
Draag wegwerp-daglenzen niet langer dan 1dag en ook niet wanneer u slaapt.
Hetis aangetoond dat het risico op microbiéle keratitis groter is bij gebruikers van contactlenzen geschikt
voorlangdurig gebruik dan bij gebruikers van contactlenzen voor dagelijks gebruik. Terwijl de overgrote
meerderheid van patiénten met succes contactlenzen draagt, is vastgesteld dat het continu dragen van
Ienzen geassocleerd is met een hogere incidentie en graad van epitheliale microcysten en infiltraten, en
hisme, waarbij het begindigen of beperken van het continue dragen van lenzen

overwogen moet worden. De epitheliale zijn reversibel bij b van het continue
dragen van lenzen.
Draag geen contactlenzen wanneer u een van de volgende symptomen heeft:

« Allergie, ontstekingen, infectie of roodheid in of rond de ogen

« Droge ogen (onvoldoende traanvocht)

« Zwakke gezondheid die invloed heeft op de ogen, bijv. verkoudheden en griep

« Een systemische aandoening die de ogen aantast
Raadpleeq in de volgende gevallen uw oogarts/opticien voordat u lenzen draagt:

« Het uitoefenen van watersporten

« Inuiterst droge of stoffige omgevingen

« Bij gebruik van oogmedicatie
Verwijder uw lenzen onmiddellijk als u een van de volgende problemen ondervindt:

« Prikkende, branderige, jeukende, geirriteerde of andere pijn aan het oog

« Minder comfort bij het dragen van de lenzen

« Ongewone afscheiding of overmatig tranen van de ogen

« Rode ogen

« Zeerdroge of aanhoudend droge ogen

« Verminderd of onscherp zicht

« Regenbogen of kringen rond licht

« Gevoeligheid voor licht
Als deze symptomen zich blijven voordoen na het verwijderen van de lenzen en hetinbrengen van een
nieuw paar, verwijder de lenzen dan opnieuw en neem contact op met uw oogarts of opticien. Dergelijke
symptomen kunnen leiden tot ernstiger aandoeningen indien ze worden genegeerd.
Voorzorgsmaatregelen
Gebruik het Allergan Ultracare Disinfecting System of componenten ervan (Oxysept Ultracare Disinfecting
Solution, Oxysept Neutralizing Tablets en Ultrazyme Enzymatic Cleaner) niet voor het reinigen en
desinfecteren van Bausch + Lomb (balafilcon A) contactlenzen, omdat het de afmetingen van de lenzen
zal wijzigen.
Referentiegids voor symbolen, labels en karton
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ou . Podem também ser utilizadas como lentes descartaveis que devem
ser ellmlnadas apos cada remogdo ou para uso prolongado de 1-30 dias entre remocbes, tal como
I ou ista. Aquando da reutilizacao das lentes, estas devem ser

limpas, Iavadas e desinfectadas entre a remogao e a recolocagao.

Beskrivelse og bruk

Disse linsene er utformet for daglig bruk, med en utskiftningsperiode som foreskrevet av optikeren.
Linsene kan ogsd brukes som engangslinser som skal kastes etter hver gangs fieming, eller for bruk over
lengre tidsperioder (1-30 dager) i strekk, som anbefalt av optikeren. Nar du bruker linsene pa nytt, ma de
rengjores, skylles og desinfiseres mellom fierning og ny innsetting.

Kontaktlinsene (balafilcon A) fra Bausch + Lomb Contact Lenses kan ogsa brukes terapeutisk for
behandling av korneale epiteliale lidelser. Falg alltid ayelegens anbefalte bruksplan.

STERILE l Linsene leveres gterile 0g ermentav produsgl]ren akunne brukes pa nytt som

As lentes de contacto Bausch + Lomb (balafilcon A) podem também ser utilizadas com fin
tratamento de perturbagdes epiteliais corneanas. Cumpra sempre o calendario de utilizagdo recnmendadn
pelo seu oftalmologista ou optometrista.

Estas lentes sao fornecidas estéreis e foram concebidas pelo fabricante para serem
reutilizadas de acordo com a prescrigéo do seu oftalmologista ou optometrista. Foram
esterilizadas com vapor. NAQ UTILIZAR se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Instrugbes de colocaao e remogao

Lave e seque sempre as maos, de forma minuciosa, antes de manusear as lentes, evitando sabonetes

perfumados ou medicinais. Coloque a lente na palma da méo. Certifique-se de que a lente esté na posicao

—— X~—

Antes de a colocar, inspeccione a lente e no prossiga caso esteja arranhada ou danificada.
Pararetirar a lente, certifique-se de que tem as maos limpas e secas, utilize um dedo para fazer a lente
deslizar no sentido descendente para o branco do olho e retire-a. Aplique uma gota humidificante se sentir
dificuldade em remover a lente.
Manutencao das lentes
« Alimpeza e desinfeccdo das suas lentes entre utilizagdes é essencial para manter os olhos sauddveis
« Utilize apenas produtos de tratamento de lentes de contacto suaves, de acordo com as indicagdes
do fabricante
« Renove a solugdo de tratamento de lentes a cada utilizacdo e certifique-se de que esta se encontra
dentro do prazo de validade
« Nao utilize outras solugdes como, por exemplo, dgua da torneira ou engarrafada ou saliva para lavar,
armazenar ou re-humidificar as lentes
« Mantenha sempre as lentes ¢
estiverem a ser utilizadas
« Lembre-se de limpar a caixa das suas lentes sempre que limpar as mesmas
« Elimine sempre as lentes no final do periodo de utilizagao indicado pelo seu oftalmologista ou
optometrista
Lave e enxague sempre as maos antes de manusear as lentes
« Nao permita o contacto dos olhos e das lentes com cosméticos, logdes, sabonetes, cremes ou
substancias perfumadas
« Em dircunstancia alguma utilize objectos afiados ou as unhas para retirar as lentes dos seus recipientes
ou dos olhos
Adverténcias e precaugdes
0 nao cumprimento do calendario de utilizagao e do plano de limpeza recomendados pelo seu
oftalmologista ou optometrista pode originar um risco acrescido de infeccdes oculares graves.
Independentemente do plano prescrito, apds a remogao das lentes no final do penodo de unllzagao 05
seus olhos devem ter um intervalo de descanso de acord as doseu
ou optometrista.
Nao utilize as lentes didrias descartaveis durante mais do que um dia ou enquanto dorme.
Foi demonstrado que o risco de desenvolver queratite microbiana é maior em utilizadores de lentes de
contacto de uso prolongado do que em utilizadores de lentes de contacto didrias. Emboraa grande
maioria dos utilizadores consiga com sucesso utilizar lentes de contacto, 0 uso prolongado das mesmas
estd associado auma maior incidéncia e grau de microcistos e infiltrados epiteliais e de polimegatismo
endotelial, 0 que pode requerer a descontinuacdo ou restrigdo do uso prolongado. As lesdes epiteliais sao
reversiveis apos a descontinuagdo do uso prolongado.
Nao utilize as lentes de contacto no caso de ter:
« Alergia, inflamagao, infecgao ou vermelhidao ocular ou em redor do olho
« 0lhos secos (fluido lacrimal insuficiente)
« Problema de satide que afecte os olhos, por exemplo, constipaao e gripe
« Qualquer doenga sistémica que afecte os olhos
Entre em contacto com o seu oftalmologista/optometrista antes de utilizar lentes de contacto no caso de:
« Prética de desportos aquéticos
« Ambientes excessivamente secos ou poeirentos
« Utilizagao de medicagao ocular
Se sentir algum dos problemas sequintes, retire as lentes imediatamente:
« Picadas, sensagao de queimadura, comichao ou rritagao nos olhos ou qualquer outra dor ocular
« Conforto inferior ao experimentado em utilizagdes anteriores
« Secregdes invulgares ou lacrimejar excessivo dos olhos
« Vermelhidao dos olhos
« Secura dos olhos grave ou persistente
« Visdo reduzida ou turva
« Arco-iris ou auréolas em redor das luzes
« Sensibilidade a luz
Se algum destes sintomas persistir apds a remogdo e a colocagdo de uma lente nova, retire esta tltima
e consulte 0 seu oftalmologista/optometrista. Caso sejam ignorados, estes sintomas podem resultar em
afeccdes mais graves.
Precaugdes com a solugao
Nao utilize o Sistema de Desinfeccdo Allergan Ultracare ou qualquer um dos seus componentes (Solugao de
Desinfecgao Oxysept Ultracare, Comprimidos de Neutralizagao Oxysept e Detergente Enzimético Ultrazyme)
para limpar e desinfectar as Lentes de Contacto Bausch + Lomb (balafilcon A) uma vez que as dimensoes
das lentes serdo alteradas.
Guia de referéncia para os simbolos dos rétulos e embalagens

ubmersas na solugdo dada quando ndo

Taxa paga para a gestao de residuos de acordo com a norma 94/62/CE
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ﬂ Esterilizado por meio de vapor ou calor seco

Apenas para os E.U.A.: Adverténcia: A Lei Federal restringe este dispositivo a venda por ou por
ordem de um profissional habilitado.

/™ indicam marcas comerciais ou registadas da Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated.

0s outros produtos/marcas aqui mencionados sdo marcas comerciais dos respectivos proprietérios.

beskrevet av optikeren. Linsene er dampsterilisert.

Dersom embiallasjen er skadet eller dpnet, IKKE BRUK linsene.

Instrukser for innsetting og fjerning

For du tar i linser, skal du alltid vaske hendene grundig og unnga parfymerte eller medisinerte séper. Legg
linsen  handflaten. Kontroller at linsen vender riktig vei.

—— X~—

Inspiser linsen for du setter den inn. lkke sett den inn dersom den har riper eller er skadet.
For du fiemerlinsen skal du pase at hendene dine er rene og tarre. Bruk fingeren til & skyve linsen ned
til det hvite av ayet, og fie den. Bruk ayedraper for bruk med kontaktlinser dersom det er vanskelig &

fienelinsen.
Pleie av linsene
« Det erviktig a rengjore og desinfisere linsene  brukspauser for dholde aynene friske
« Bare bruk myke kontaktlinser i henhold til instruksene fra

« Alltid bruk friske linsevaesker som ikke er utgatt
+ Ikke bruk andre vaesker som f.eks. vann fra springen eller flaskevann eller spytt til & skylle, eller vaete
linsene pa nytt

+ Alltid hold linsene helt nedsenket i den anbefalte vaesken nar de ikke brukes

« Husk  rengjore linseetuiet samtidig som du rengjor linsene

« Alltid kast linsene ved slutten av bruksplanen foreskrevet av oyelegen din

« Dumalltid vaske og skylle hendene for du tarilinsene

« Ikke la kosmetiske produkter, kremer, séper eller parfymerte substanser komme inn pa synene eller

linsene

« Brukaldri skarpe gjenstander eller neglene til & fierne linsene fra beholderne eller synene
Advarsler og forholdsregler
Dersom du kke folger ayelegens anbefalte bruksplan og rengjeringsrad, kan dette oke risikoen for alvorlige
oyeinfeksjoner.
Ikke bruk engangslinser mer enn én dag eller mens du sover.
Ikke bruk kontaktlinser dersom du har:

« oyeallergi, -betennelse eller -infeksjon, eller dersom du er rad pé/rundt oynene

« torre oyne (lav tareveeskeproduksjon)

« sykdom som innvirker pa aynene, f.eks. forkjalelse eller influensa

« systemiske sykdommer som innvirker pa oynene
Kontakt ayelege for du tar i bruk kontaktlinser nér du

« driver vannsport

« oppholder degi svaert tarre eller stovfylte omgivelser

« bruker ayemedisin
Dersom du opplever noen av falgende problemer, skal du straks fierne linsene:

« smerteri gynene, brennende folelse, klge, irritasjon eller annet ubehag

« mindre komfort enn ved tidligere bruk

« unormal sekresjon eller rennende ayne

« rode pyne
sveert torre gyne / konstant torre gyne
redusert eller uskarpt syn
regnbuer eller lysrefleks rundt lys

« lysfolsomhet
Dersom noen av disse symptomene vedvarer etter at en linse er fiernet og en ny er satt inn, skal du fierne
linsen og kontakte oyelege. Symptomene kan fore til alvorlige tilstander dersom de ignoreres.
Forholdsregler nar det gjelder vaesken
Ikke bruk Allergan Ultracare Disinfecting System eller noen av komponentene i dette systemet (Oxysept
Ultracare Disinfecting Solution, Oxysept Neutralizing Tablets eller Ultrazyme Enzymatic Cleaner) til &
rengjore kontaktlinser (balafilcon A) fra Bausch + Lomb. Linsedimensjonene vil bli endret.
Referanseguide for symboletiketter og esker

Avgift for avfallshandtering i henhold til 94/62/EF

Bausch &Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA

Bausch &Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Dato utstedt: AAAA-MM-DD

C € o050

Jf Temperaturbegrensning

A See Instruction for Use

ﬂ Sterile using steam or dry heat

For US only: Caution Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed
practitioner

/™ ervaremerker som tilhgrer Bausch & Lomb Incorporated.
© Bausch & Lomb Incorporated.
Alle andre produkter/merker er varemerker som tilhorer de respektive eieme.
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BAUSCH + LOMB BAUSCH + LOMB BAUSCH + LOMB
PUREVISION® PUREVISION® PUREVISION®
OAHFIEZ XPHZHZ BRUGSANVISNING KAYTTOOHJEET
To napov ¢t ] 1pogopnon v xpnmwv TV SO, Denne brochure har til hensigt at informere brugere af Bausch + Lomb (balafilcon A) hydrofile, Tamén lehtisen tarkoitus on nayttad, miten Bausch + Lombin (balafilcon A) hydrofiilisid
pahakav pakcv emapric (balafilcon A) me Baus(h + Lomb oyetikd pe Tov pomo ypriong kat blode kontaktlinser om, hvordan de skal bruge og pleje deres linser. pehmeitd piilolinssejd kaytetaan ja hoidetaan.
o I'EI]VLPQOVTIM Toug. Den gzelder for: Se koskee:
lobet yta Ta €€c:
™ 5 TEEn | Eimh) PRODUKTNAVN MATERIALE ~ vANDINDHOLD | PAKKENS TUOTTEEN NIMI MATERIAAL | VESIPITOISUUS | PAKKAUSLIUOS
LN YAIKO | 5ENEpo DIANYMATOE — —
A ) - PureVision® handteringsfarvede kontaktlinser PureVision® (balafilcon A) ksittelyvarjatyt
?&&:ﬁ]ﬂ?é :I; glrg)r(]pkiun Xelplopion (balafilcon A) piilolinssit
; PureVision® handteringsfarvede toriske Boratbufferet PureVision® rengasmaiset (balafilcon A) . Boraattipuskuroitu
?um‘]}mw e %ntl'))(?lmun Kﬂpl‘fl-‘ﬂﬁ :alaﬁlcon 36% e Bipoc gzsﬂ(l?mm kontaktlinser (balafilcon A) balafilconA | 36 % efter veegt i kasittelyvarjatyt pilolinssit balafilcon A |36 % painosta suolaliuos
ureVision' fmc( a il Cfﬂ ) : didhopa PureViion® multifokale hinteringsfrvede PureVision® monipolttopisteiset (balafilcon A)
Hohuzmlg;ot q;;ll{otgr(al;opcrgljz un:)xpwun ktlinser (balafilcon A) kasittelyvarjatyt piilolinssit
ipiapiot PureVision® (balafilcon
P ,IJ " " - PureVision®2 handteringsfarvede kontaktlinser PureVision®2 (balafilcon A) késittelyvarjatyt
Py ey ! o X Bt e s
Bopiko PureVision®2 handteringsfarvede kontaktlinser oratbufferet PureVision®2 hajataitteisuuteen (balafilcon A) . Boraattipuskuroitu
QaKoi enagric pe anéxpwon xetpiopol balafilon | 300 a8 puBpLOTIKO il astigmatisme (ha|aﬂ|%on ) balafilon A | 36 % efter vaegt | saltoplasning Kisittelyvarjatyt pilolinssit balafilcon A {36 %painosta | suolaliuos, jossa on
PureVision®2 yia aotiypiatiopo (balafilon A) | A bt Bipoc Sichupia pe med polokarmin poloksamiinia
o Poloxamine PureVision®2 handteringsfarvede kontaktlinser PureVision®2 |kanakoun (balaf lcon A)
aKoi EMaQIC pe uno)(pwun XElplopiou il preshyopi (balafilcon A)
PureVision®2 yta npeap (balafilcon A) u . 4 poq
Nepiypagii karzqapyioy o - ) ) Disse linser er beregnet til daglig brug med en udski periode som foreskrevet af ajenspecialisten. De
Ot gaoi autoi éou oxedlaotel ya Xpnon e mepi 1€ OUpUVa PETIC UBTIVIEE kan ogsa bruges som linser til engangsbrug, der skal smides veek efter brug, eller som linser til brug hele mukaisesti. Niitd voidaan kayttaa myids kertaka ne tulee havittad Jnkalsen poiston

100 0gBahpdrpov. Mropodv eriong va ypnatporioinfiody g gaKo iac xpriang kat va anoppirtovtat eta
and ki agaipeo Toug f yia eKTerapén xprion xpic agaipeon yia & kan 30 nuépeg, abpguva pe Tig

dogneti 1-30 dage som anbefalet af gjenspecialisten. Hvis du tager linsene ud inden for denne periode,
skal de renses, skylles og desinficeres, far du bruger dem igen.

Bausch -+ Lomb (balafilcon A) kontaktlinser kan ogsa anvendes til terapeutisk brug i behandlingen af
sygdomme i gjets honhindeepithel. Folg altid planen for anbefalet brug fra din gjenspecialist.

jalkeen tai jatkuvasti pidettyina 1- 30 paivan poistovalein silmalaakarin suositusten mukaisesti. Kun

linssejd kéytetaan uudelleen, ne pitda puhdistaa, huuhdella ja desinfioida poistamisen jalkeen ennen

uudellaan asettamista.

Bausch + Lombin (balafilcon A) piilolinssejd voi dyttaa myos terapeuttisesti sarveiskalvon
iteelihéirididen hoidossa. Noudata aina silm: i suosittelemia pitoaikoja.

Disse linser leveres sterile og er fra prod side beregnet til om
STERILE l foreskrevet af gjenspecialisten. Linsere er dampsteriliserede.
Anvend IKKE pakken, hvis den er dbnet eller beskadiget.

odnyie OV X MePIMTwon 1 070 SldoTnpa aUTS, Ot YaKoi MpEMel val
Kkabapiatoly, va {{n)\ueouv Katva anohupavBoov usm{u rr|( atpmpson( Kame snavmonoﬂﬂnan(
Ot LpuKOl matpnc Bausch + Lomb (balafilcon A) propodv zmun( va Yiabep |
xpnun /3 niplnmon Slatapaycv Tov embnhiou Tou kep Na ftendvia ot
Tipoypaypa xpriang Tov ogBahydTpou oag.

Otpakoi autoi Ipéy KatmipoopiCovrat and tov fya
STERILE l mﬂva)(pnmuonmnun aUpQuva pE n( nén\uz( Tou oBahudrpou. Exouv anomslpmesl

e aTpo.

Avn ouokevaoia éxet avorytei f umootei {npud, MHN XPHEIMOMOIEITE TO MPOION.

08nyisc ewcaywynic kat agaipeong

Mpotod )(Elplo‘lzm Toug q)akou(, TIAVTa v AEVETE Kat v OTEYVIVETE Kahd Ta yépla oag, 0 0]
oanoovia. f0TE T0 paKd oTn MAAdpn Tou Xeptod oa( B&Bulwﬂsnz

6T10 aKo €ivat mpupuzvoc TIpOG T 0WOTH KatevBuvon).

ENéy€te T0 paKo oag mpiv amd T 1oaywyi Kat jny Tov El0AYETE av £Xel YpaTooUVIOTE f} umooTei {npid.
T va agaipéoere To gaKo oac, fePatwBeite o1 Ta xépta oag eivat kabapd kat oteyvd. Xpnatomotote
70 8KTUAG 006 Y101 v GUPETE T0 YK TPOG T KATw 0T0 AeUKO oG Tou 0pBapiod Kat apaipéote Tov.
ita oTaydva uypod evudaTwon paxwv emagn, av Suokohedeate va agpaipéoeTe Tov

(Ko oag.
Opovtida yia Toug paxoug oag

« 0 kaBapiopog katn amohUpaven Twy GaKwY 6ag HETagy Twv Xproewy €lvat anapaitnTol yia vyt pdria

« Xpnotporoteite j16vo mpoidvta gpovrida yia pahaxols pakolc enagrc, aipQwva e Tig 0dnyieg Tou
KaTaokevaoTy
Xpnotporoteite mavra ppéako Sidupia pakwv, Tov omoiou 1 nyiponvia Méng dev éxet mapéNdet
« My ypnotonoteite dha Slahupata, 6meg vepo Bpuong i eppralwpeévo vepd 1 adMio yia va Eemhovete,
Va anoBnKevoeTe ff va UYPAVETE TOUC PaKoUg
Matnpeite mavra Toug gaoic Teheiwg Bubiopévoug aTo ouviaT@pevo Siahupia, dtav dev Toug opdte
« NaBupdote va kaBapiCete ™ Biikn Twv pakdv oag kabe popd mou KaBapilete Toug pakol oag
Na anoppirtete mava Toug akoUg 610 TEAOUC ToU TPOYPAHHLATOC XPONG TIOU GaG EXEL CUOTHOEL O
opBalpiatpoc oag
Ndvra va mévere kat va EEMMEVET Ta Xépla 0ag TpIY amd To XEIPIOO TwV QaKGY
« Mnv emrpénete T enagr KANAUVTIKGY, NooLV, GATOUVIE, KPEHGV 1} APWHATIOHEVV OUGLAV (1€ TOUG
0BahHoUc I} Toug pakoug
Toté pnv xpnotpomolefte aryynpd avTIKeipieva 1} Ta vOY1a 606, Yia v aQaIpEETE TOUG GaKoUC amé Toug
TIEPIEKTEC ToUG 1 Toug 0gBahyiolc oag
Mpozidomotroeic kat mpopuAdger
Av dev prioeTe To GuvioTwHEvo mpoypappa Xpriong kat T péBodo kabapiopod Tou opBakptdrpou aag,
Hropei va mpoKOWe! peyahUTepoc Kivouvog yia GoBapéc HONDVOEI Twv 0pBaley.
Aveg@pTiTa amo To GUVIOTE}IEVO Yia E0GC MpGypapa XPONG PAKGV ENAQC Kal P€Td Ty agaipeon Toug
anod Toug opBapiog Ba mpéme va umdp&el pia mavon XpronNG AUTWY GUPPWVA HE TO OUVITWHEVO amd ToV
£QapHOOTH 0aC YPOVIK didoTnpa.
Mnv gopdre Toug paxoug nepriolac avTKatdoTaong yia mepoodTepo amd pia npépa i Katd ) Sidpkela
v Uvou.
H 6T EpIQAVIONC ik Blaxiig KepariTidy el anoelytel g elvar usva)\mspn atoug aoBeveic mov
Kdvouy napamuusvn YPrion QaKG ENaric oe abyKpian e auToiC mov kdvouv Nepriota yprian. Mapon

1pia T aoBeviv e EmTuyia pakouq enagric, n auveySpevn ypron

UtV éyel emiong avagepBel g ouveetat e uu{nu{vn mBavoTTa ELPAVIONG Kat EVTaoNG OUUTWATWY
omw¢ emBnhiakés pkpokoTe , kepatoeldikec dinBrioeig kabag kat evboBnhiakd moAupeyeBiopo . Ze kabe
Tepimwon anaweitatn dlakom ) anayopedon g ouvexodg ypriong Twv pakwv enagig. Ot embnMakég
KATaoTAGELC {Val QVAOTPEIHES APETWG HETd TV Slakom) TG auveoug Xprong TwV QaKav enaprc.
Mnv gopdre pakolc emagric av ndoyeTe ano Ta e€ig:

« ANepyia, @heypovr, pohuvan i epuBpdTnTa péoa 1 yopw amd Tov opBakuo

« ZnpogBahpia (avemapkég dakpuiko uypo)

« MNiarapaypévn vyeia mou empeadel Toug opBalyioug, . kpuohoyrjata Kat ypim

« Omotadijmote uatnyui} aoBévela mou emnpeddel Toug opBalyiodg
EmKotvwvriote e Tov opBapiiatpd oag mpotol popéseTe YaKoUC EMAPIC OTIC MAPAKATW MEPITTCIOES:

« Aoyoheiore pe Bahdoota omop

« Ze e€aipetika §npd 1 okoviopéva mepiBaMovta

« Kata m xprion ogBahyoloyikav pappakwy
Av avripetwnilete kanoto amé Ta napakdrw mpoBAaTa, aaipéoTe apéowg T0UC GaKodg oag:

« AioBnpa vuypiov, kavoou, kvnapou, epeBiopo i dou idoug mévo atov opBarud

« Niyotepo dvetn epapoy Twv YAk o€ oyéon e mponyoUjievoug

« AouviiBiores ekkpioeic am Tov ogBahuo f umepBoliki} dakpuppota

« EpuBpotnta Twv ogBalpav

« ZoBapn 1 napatetapévn Enpogbalyia

« Mewpévn 1y Bapm 6paon

« Oupdvio 10 1} dAwe yope and Ta peta

Euuloenoia 010 Q1
AVKdmoto amé Ta QUMTTHaTa UTd oUVeYI0Te Kﬂl HeTd TV aaipéan Tou pakob Kal Ty eloaywy
{vogv&ou ﬂlplllp{OTETOVKlll Jote j1e Tov oBahpiatpd oag. Ta (HUATA QUTG HTOPODY Val
do€iG av ay “ 0

Mpoguhage yia to Siahvpa

Mnv xpnotoroteite 1o Allergan Ultracare Disinfecting System f kdmoto amd ta pépn tou (Oxysept Ultracare
Disinfecting Solution, Oxysept Neutralizing Tablets kat Ultrazyme Enzymatic Cleaner) yia tov kaBaptopd
Kau v anohdpavon Twv pakwv emagrc Bausch + Lomb (balafilcon A), Stott Ba petaPhnbol ot dlaotdoeig
TOV QAKV.

08nyéc avagopd yia Ta oUPBoAA OTIC ETIKETEC Kat 0TA KOUTId

MAnpwyiévo éhog yia T Slayeipton anophitw katd 94/62/EK

Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated

106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK
Huepopnvia ékdoang: YYYY-MM-DD (Evoc-Mivac-Hyépa)

0050 Ynosewvie  GUHHOPG
/ﬂ/ Neptoptapidc Beppokpaiag

A Bhéne 0dnyiec Xprjong
- Anootetpwpiévo pe yprion atpod 1) Enpri¢ BeppotnTag

aTic HITA povo: Mlpodox} oploomovdiakr} vopoBeoia meptopilel mv mwhnan TG auokeurig
and latpd ) Katomv eviolig §ouatodoiévou emayyehpatia

Ta ®/™ Snhavouy epmopika orjpata g Bausch & Lomb Incorporated. © Bausch & Lomb Incorporated.
AMa ovéyara npoiovwv/enwvupiec anotehodv ejmopikd orjaTa Twy avTioTolwV KATOKWY TOUG.

1 kad CE kat Tov apiBpo évou popéa
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omind: Ise og fijernelse
For linserne handteres, skal du altid vaske og tarre haenderne grundigt og undgd seeber med parfume eller
medicin. Held linsen ned i din handflade. Kontroller, at linsen har den rigtige side ud.
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Kontroller linsen, for du saetter denind, og szt den ikke ind, hvis den er ridset eller beskadiget.
For du tager linserne ud, skal du sorge for, at dine haender er rene og tarre. Brug fingeren til at skubbe
linsen ned til gjets hvide del, hvorefter du kan tage den ud. Anvend fugtdraber, hvis det er vanskeligt at
fierne linsen.
Pleje af dine linser
« Rensning oy deslnﬁ(enng af dinelinser mellem hver anvendelse er vigtigt for at bevare dine gjne raske
« Brugkun kter til blode kontaktlinser i henhold il p altid frisk
Ilnseplejevaeske hvor udlgbsdatoen ikke er overskredet
« Undlad at bruge andre veesker sasom vand fra vandhanen eller flaske eller spyt til at skylle, opbevare
eller fugte linserne igen
« Hold altid linserne fuldstaendig daekket af den anbefalede vaeske, ndr de ikke eribrug
« Huskat rense linsebeholderen, hver gang du renser dine linser
« Linserne skal altid smides ud i henhold til planen over anbefalet brug foreskrevet af din gjenspecialist
« Vaskaltid haender og skyl dem, for du handterer dine linser
« Dermé ikke komme kosmetik, lotion, szbe, creme eller parfumerede substanser i gjnene eller pa
linserne
« Dumd aldrig anvende skarpe objekter eller fingernegle til at fiene linserne fra beholderen eller fra
ojnene
Forholdsregler og advarsler
Hvis du ikke folger planen over anbefalet brug og rensning fra din gjenspecialist, kan det fore til storre risiko
for alvorlige gjeninfektioner.
Kontaktlinser til daglig engangsbrug mé ikke anvendes mere end én dag og ma ikke anvendes under sovn.
Anvend ikke kontaktlinser, hvis du lider af folgende:
« Allergi, betzendelse, infektion eller rgdme i eller omkring gjnene
« Torre gjne (utilstreekkelig tarevaeske)
« Darligt helbred, der pavirker gjnene (f.ks. forkelelse og influenza)
« Enhver systemisk lidelse, der pavirker gjnene
Kontakt din gjenspecialist i folgende tilfeelde, for du begynder at bruge kontaktlinser:
« Ved dyrkelse af vandsport
« I meget torre eller stovede omgivelser
« Ved brug af gjenmedicin
Hvis du oplever et af falgende problemer, skal du omgdende tage din linser ud:
« Hvis gjnene prikker, braender, klor eller er irriterede, eller hvis du har andre gjensmerter
« Hvis du har storre ubehag i sammenligning med almindelig brug
« Hvis der kommer usadvanligt sekret eller meget vand ud af gjnene
« Hvis gjnene er rode

Hvis gjnene er meget torre eller er torre hele tiden

Hvis du oplever reduceret eller slaret syn

Hvis du oplever regnbuer eller haloer omkring lys

« Hvis du bliver falsom over for lys

Hvis et af disse symptomer fortszetter, efter du har fiernet de gamle linser og sat nyei, skal du fieme
linserne og kontakte din gjenspecialist. Disse kan fare til mere alvorlige syg hvis de
ignoreres.
Forholdsregler for linsevaeske
Undlad at hruge desmﬁtenngssystemet fraAl Iergan Ultra(are ellernogen af dets komponenter [Oxysept
Ultracar ing, Oxysept bletter og Ultrazym iddel)
til at rense og desinficere ‘Bausch + Lomb (balafilcon A) kontaktlinser med, fordi linsestarrelseme vil
ndre sig.

til symboler pa

@ Betalt gebyr for affaldshandtering i henhold til 94/62/E0F
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Kobsdato: AAAA-MM-DD

C € 0050 Angiver maerkning for CE-overensstemmelse samt nummer pa bemyndiget
instans

/ﬂ/ Temperaturbegraensning

A See Instruction for Use

ﬂ Sterile using steam or dry heat

For US only: Caution Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed
practitioner
/™ angiver varemzerker tilhorende Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated.
Andre produkt-/brand-navne er varemaerker, der tilharer de pégeeldende ejere.

STERILE Néma linssit toimi steri janiiden valmistaja on tarkoittanut ne
uudelleenkaytettaviksisilmaladkrin ohjeiden mukaisesti. Ne on hayrysteriloitu.
EI SAA KAYTTAA, mikali pakkaus ei ole avaamaton ja ehjs.

Sisaanvienti- ja poisto ohjeet

Pese ja kuivaa aina kadet f i ennen linssien kasittelemistd, vlta haj jaja

laakesaippuoita. Kaada linssi Kammenellsi. Varmista etta inssi on oikein pain.

_— X~—

Tarkista linssi ennen sil laittamista, laitassitd, jo: on naarmuja tai vaurioita.
Varmista, ettd kétesi ovat puhtaat ja kuivat, kun poistat linssin. Li'uta sormellasi linssi alas silmén
valkoiseen osaan ja poista se. Kayta kostutustippoja, jos linssin poistaminen on vaikeaa.
Linssien hoito
« Linssien puhdlstus ja desmﬁontl kaynokenujen valilla on térkedé silmien terveydelle.
« Kaytavainp Imistajan ohjeiden mukaisesti.
Kaytd aina tuorena voimassa olevaa linssienhoitoliuosta.
@yta muita liuoksia, kuten hanavettd tai pullotettua vett tai sylked, linssien huuhteluun,
ilytykseen tai uudelleen kostutukseen.
« Pida linssit aina kokonaan upotettuina suositeltuun liuokseen, kun niitd ei kéytetd.
« Muista puhdistaa linssikotelosi aina, kun puhdistat linssisi.
« Havita linssit aina silmaladkérisi madraaman kayttojakson jalkeen.
« Pese jahuuhtele aina kédet ennen linssien ksittelemistd.

+ Al padsta kosmeettisia aineita, voiteita, saippuaa, rasvoja tai hajustettuja aineita silmiin tai linsseihin.

+ Al koskaan kiiyta teravia esineita tai kynsia poistaessasi linssejd koteloistaan tai silmistési.
Varonukset ja valotolmet

lemia pitoaikoja j jaj Imid noudateta, voi vakavien
riski kasvaa
kayttoon tarkoitettuja kertakdyttdisid linsseja pidempaén kuin yhden péivén alaké
nukkuessasi.
Ala piilolinssejd, jo sinulla on:

« Allergioita, tulehduksia, infektioita tai punaisuutta silmdssa tai sen ymparilla

« Kuivat silmét (riittaméton kyynelneste)

« Huono terveystila, joka vaikuttaa silmiin, esim. kylmettyminen tai flunssa

« Elimistdon vaikuttava sairaus, joka vaikuttaa myds silmiin
Kysy optikoltasi tai silmélaakariltési, ennen kuin kaytét piilolinssejd, kun:

« Harrastat vesiurheiluja

« Oleskelet erityisen kuivissa tai palyisissa olosuhteissa

+ Kaytat silmélaakkeita
Otalinssit heti pois, jos sinulla on joitain seuraavia ongelmia:

« Silmien pistelyd, polttelua, kutinaa, rsytysta tai muuta kipua silmdssa

« Kayttd on epamukavampaa kuin edelliselld kerralla

« Epétavallisia silmén eritteitd tai runsasta kyynelnesteen eritystd

« Silmien punaisuutta

« Vakavaa tai pysyvaa silmien kuivumista

« Heikentynyt tai sumentunut nakd

« Sateenkaaria tai haloja valojen ymparillé

« Valoherkkyyttd
Jos miké tahansa néista oireista jatkuu sen jalkeen, kun olet poistanut linssin ja laittanut uuden, ota linssi
pois ja ota yhteys silméladkériin. Nam oireet voivat johtaa vakavampiin seurauksiin, jos niistd ei vélitetd.
Liuoksen varotoimet
Az Kayta Allergan Ultracare - desmﬁomtuarjeslelmaa tai mitadn sen ainesosia [Oxysepl UItracare-
desinfiointiliuosta, Oxysept: Ultrazyn
Bausch + Lombin (balaf Icon A) piilolinssien puhdlstukseen ja desinfi ulntnn kuska linssin mitat muuttuvat.
Kylttien ja pakkauksien symbolien opas

Direktiivin 94/62/EY mukainen pakkausjatemaksu maksettu
Bausch &Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA
Bausch & Lomb Incorporated

106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Julkaisupdivaméara: YYYY-MM-DD

C € 0050 1maisee Evnvaati kai kinndissa ja ilmoi rungon
numerossa
Jf Lampotilarajoitus

A See Instruction for Use

ﬂ Sterile using steam or dry heat

& onLy] for US only: Caution Federal law restricts this device to sale by or on the order of alicensed
practitioner

/™ merkitsevat Bausch & Lomb Incorporated:n tavaramerkkeja.
©Bausch & Lomb Incorporated.
Muut tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tavaramerkkeja.
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BAUSCH + LOMB

PUREVISION® @

NOTKUNARLEIDBEININGAR
bessi baeklingur er til ad upplysa pa sem nota Bausch + Lomb (balafilcon A) vatnssaeknar,

mjukar snertilinsur um hvernig & ad nota linsurnar og medhdndla péer.

BAUSCH + LOMB

PUREVISION® @

NAVOD K POUZITi
Tato informace je urcena k pouceni uzivateli hydrofilnich mékkych kontaktnich cocek

Bausch + Lomb (balafilcon A), jak cocky pouzivat a jak o né pecovat.

BAUSCH + LOMB
PUREVISION®

KASUTUSJUHEND
Kaesolev brosiiir on meldud Bausch + Lomb (balafilcon A) iihepéevaste hiidrofiilsete

pehmete kontaktldétsede kasutajate teavitamiseks détsede kandmise ja hooldamise kohta.

Upplysingarnar eiga vid um: Plati pro: See kasutusjuhend kehtib jargmistele toodetele:
VORUHEITI EFNI|VATNSINNIHALD [UMBUBIR NAZEV PRODUKTU MATERIAL | oBsatvopy | ROZTOKY TOOTE NIMETUS MATERJAL | VEESISALDUS | PAKEND
PureVision® (balafilcon A) négemist korrigeerivad
Z:ASXIIIS’I]ZE: (balafilcon A) synilegar, litadar f;:;ﬁ;mﬁ% :g;i‘\llgm (balafilcon A) s k::gee;tsltl())[[])ﬂi([uadT(;;g:k‘|)éig;ge%mls orrigeeriva
Boritanem Boorhappega
- . - " o . N 36 ! PureVlslon toorilised (balafilcon A) ndgemist
PureVision® Toric (balafilcon A) synilegar, litadar 36% midad vid Borat- Torické kontaktni cocky PureVision® (balafilcon A) s . pufrovany ivad kergelt toonitud kontaktladtsed BalafilonA | 36% kaalujirgi p_qt_werda_tyd
snertilinsur balficon A pyngd saltlausn manipulacnim zabarvenim balaficon A I;:Ef:z? stnich fyziologicky el Itgf ool Idl:h i) " oKaalujarg! Ifu}s]loloogulme
PureVision® Multi-Focal (balafilcon A) synilegar, Multifokaini kontaktni cocky PureVision® roztok n;;eer::ilsolnkorrrr\i;elezv:; ;:rgelftio;?tﬁd anus
litadar snertilinsur (balafilcon A) s manipulacnim zabarvenim kontaktlaatsed
Pure\{i_sion““z (balafilcon A) synilegar, litadar Kont_akml’vﬁqéky PureVisipn“’l (balafilcon A) s ) PureVlsmn@z (balafilcon A) nigemist
snertilinsur it manipulacnim zabarvenim % gg;::/r;r; d kergelt toonitud kontaktlaitsed
PureVision®2 (balafilcon A) synilegar, litadar b 36% midad vid " Kontaktni ¢ocky pro astigmatismus PureVision®2 . P Gion® Boorhappega
e alafilcon A saltlausn med 0 ; balafilcon A | hmotnostnich | fyziologicky PureVision*2 (balafilcon A) astigmatismi
snertilinsur pyngd pélosamini (balafilcon A) s manipulacnim zabarvenim procent I(y,mk‘;‘ / jangemist korrigeerivad kergelt toonitud BaaflcanA | 36% kaalujargi ?uus}:gﬁ)r:gahr:e
PureVision®2 vid ellifiarsyni (balafilcon A) Kontaktni cocky pro presbyopii PureVision®2 loxami kontakdlddtsed ahus
snertilinsur med litatoni (balafilcon A) s zabarvenim !’urgVisiop“’Z (ba_laﬁlcpn ) presbiioupi_at poloksamiiniga
Nénari lysing og notkun Popis a poutiti janagemist korrigeerivad kergelt toonitud
bessar linsur eru zetladar fyrir daglega notkun og dtskiptitiminn er gefinn upp af snertilinsufreedingnum. Tyto cocky jsou uréeny ke kazdodennimu pouiti s dobou vimény podle doporuceni oéniho Iékare. kontaktldatsed

Einnig er haegt ad nota paer sem einnota linsur sem & ad farga eftir hverja notkun eda eftir samfellda notkun

1-30 daga milli pess sem paer eru teknar tr, eftir pvi sem snertilinsufraedingurinn rédleggur. Ef nota &

linsurnar aftur parf ad hreinsa og sétthreinsa paer milli pess sem peer eru teknar tir og notadar aftur.

Bausch + Lomb (balafilcon A) snemllnsur ma emnlg nota vio medferd & kvillum i hornhimnu. Fylgid vallt
sem hefur melt fynr um.

bessar linsur eru sotthrei idanda til endurnotkunar eins og
STERILE snertilinsufraedingur maellrfynr um. Linsumar eru gufuszefdar.

NOTID EKKI ef umbudimar eru skemmdar eda opnadar.
Leidbeiningar vardandi isetningu og losun
Adur en augnlinsur eru medhondladar skal prifa og purrka hendur vandlega tl ad fordast sapur med
ilmefnum eda lyfjablandadar sapur. Hellid linsunni  16fann. Gzetid pess ad linsan snii rétt.
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Skodid linsuna fyrir isetningu og setjid hana ekki i ef hin er rispud eda skemmd.
Geetid pess ad hendur séu hreinar og purrar adur en linsan er fjarlaegd, notid sidan fingur til ad renna
linsunni nidur hvitu augans og fjarleegid hana. Notid dropa af veetingarlausn ef bad er erfitt ad fjarlegja
linsuna.
Umhirda augnlinsa
« Til ad augun séu heilbrigd er naudsynlegt ad hreinsa og sétthreinsa linsuna.
« Notid adeins hreinsiefni fyrir mjikar snertilinsur og farid eftir leidbeiningum framleidanda.
+ Notid alltaf ferskan linsuvikva sem er ekki dtrunninn.
« Notid ekki onnur efni eins og kranavatn, vatn (ir fldsku eda munnvatn til a hreinsa, geyma eda vaeta
snertilinsurar.
« Geymid linsurnar alltaf alveg 4 kafi { peim linsuvokva sem meelt er med pegar paer eru ekki { notkun.
« Munid ad hreinsa linsuhylkid pegar Ilnsumar en hremsabar
+ Fargid alltaflinsum ad loknu em snertili
+ Avallt skal pvo og hreinsa hendur &6ur en augnlinsur eru medhandladar.
« Ekkileyfa snyrtivorum, burdi, sapu, kremum eda ilmefnum ad komast i augu né 4 augnlinsurar.
« Notid aldrei oddhvassa hluti né neglur til ad taka linsur tr ildtum eda augum.
Vamadarord og varidarreglur
Ef rdologdum notkunarleidbeiningum og prifdcetiun fré augnleekni/sjonteekjafraedingi er ekki fylgt getur
slikt aukid haettuna & alvarlegum augnsykingu.
Ekki nota daglinsur lengur en einn dag eda vid svefn.
Ekki nota augnlinsur ef pu ert med eftirfarandi:
« Ofnzemi, bélgu, sykingu eda roda f auganu eda kringum augad
« burraugu (6fullnzegjandi taravokva)
« Slaema heilsu sem hefur ahrif d augun, t.d. kvef og flensu
« Almenna kvilla sem hafa ahrif 4 augun
Hafid samband vid augnlaekni/sjontaekjafreeding adur en augnlinsur eru notadar i eftirfarandi tilvikum:
« [vatnsipréttum
« [ mjdg purru eda rykugu umhverfi
« Samhlioa augnlyfjum
Fjarlaegid augnlinsumar umsvifalaust ef vart verdur vid eftirfarandi:
+ Sting, svida, kldda, ertingu iaugum eda annan verk i augum
« Opaegindi vid notkun { samanburdi vid fyrri notkun
+ Qedlilega seytingu eda mikla vikvamyndun f auganu
« Rodaiaugum
« Alvarlegan eda praldtan purrk  augum
« Skerta sjén eda pokusyn
« Regnboga eda ljdshauga umhverfis jos
« Ljosneemi
Ef einhver pessara einkenna halda &fram eftir ad augnlinsur eru teknar r og nyjar augnlinsur eru settar i,
skal hafa samband vid augnlaekni. bessi einkenni geta leitt til alvarlegri kvilla ef ekki er hugad ad peim.
Advorun vardandi linsuvokva
Notid ekki Allergan Ultracare sétthreinsunarkerfid né neinn hluta pess (Oxysept Ultracare sétthreinsivikva,
Oxysept hlutleysingartflur, eda Ultrazyme ensimhreinsiefni) til ad hreinsa og sétthreinsa Bausch + Lomb
(balafilcon A) snertilinsur vegna pess ad pau breyta steerd linsunnar.
Leidarvisir vardandi merkimida, umbudir og oskjur

meelti fyrir um.

Gjold greidd fyrir medhdndlun trgangs samkveemt 94/62/E8
Bausch &Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA
Bausch & Lomb Incorporated

106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Utgafudagur: AAAA-MM-DD
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/ﬂ/ Hitatakmarkanir
A See Instruction for Use

ﬂ Sterile using steam or dry heat

R ONLY For US only: Caution Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed
practitioner

Tilgreinir CE-samreemismerkid og fjélda tilkynntra adila

/™ tékna vorumerki Bausch & Lomb Incorporated.
© Bausch & Lomb Incorporated.
Onnur véru/tegundarheiti eru vérumerki vidkomandi eigenda.
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Mohou byt rovnéz pouzity jako jednorazové cocky a zlikvidovany po kazdém vynéti, anebo pouzity
k prodlouzenému pouiti s intervalem mezi vynétimi 1-30 dn, podle doporuceni ocniho lékae. Pfi

Kirjeldus ja kasutusjuhised
Need l3étsed on maeldud igapaevaseks kasutamiseks ning neid tuleks vahetada vastavalt silmaarsti

opakovaném pouziti musi byt cocky po vynéti a pred ym zavedenim vycistény, oplachnuty a
dezinfikovany.
Kontaktni cocky Bausch + Lomb (balafilcon A) mohou byt néz pouzity k 1éché poruch epitelu rohovky.
Vidy dodrzujte plan pouZiti Cocek, ktery vam predepsal vés ocni lékaf.
ﬂ Tyto cocky se dodavaji sterilni a jsou vjrobcem urceny k opakovanému pouZiti, podle

doporuceni ocniho Iékafe. Jsou sterilizovany parou.

Pokud je baleni poskozeno nebo otevieno, PRODUKT NEPOUZIVEJTE.
Pokyny k vloZeni a vynéti
Pred manipulaci s cockami si vzdy diikladné umyjte a osuste ruce, nepouZivejte parfémovand mydla a
mydla s lécivymi pfipravky. Vylijte cocku na dlan. Ujistéte se, Ze spravné vyjmuta.

S X~—

Cocku pied vlozenim prohlédnéte, a pokud je poskrabana nebo poskozena, nepoutivejte ji.

Pi vynéti cocky méjte Cisté a suché ruce, prstem cocku posuiite na ocni bélmo a vyjméte ji. Pokud neni

snadné cocku vyjmout, pouZijte zvihcovaci kapky.

Péce o codl

« (isténia dezinfekce mezi pouZitimi jsou pro zdravi o¢f zésadni.

« Pouzivejte pouze produkty urcené k péci o mékké kontaktni cocky, podle pokyni vyrobce.

« Vidy pouzivejte cerstvé roztoky urcené k péci o ocni Cocky, pred uplynutim doby jejich pouzitelnosti.

« Koplachovéni, uchovévani ci opétovnému zvihcovéni cocek nepouzivejte jiné roztoky, napf. vodu z
vodovodu, z lahvi i sliny.

« Kdyz nejsou cocky pouzivany, vzdy je uch

« Vidy, kdyz cistite ocni Cocky, nezapomeiite vycistit i pouzdro na cocky.

« Nakondi planované doby pouZiti doporucené vasim ocnim lékafem vzdy cocky zlikvidujte.

vejte tpIné ponofené v doporuceném roztoku.

Pred manipulaci s cockami i vzdy umyjte a oplachnéte ruce.
Nepripustte, aby se vim do oka nebo na cocky dostala liidla, pletové voda, mydlo, krém nebo
parfémované pripravky.
« Nikdy pfi vyjimani cocek z obalu nebo z oka nepoutivejte ostré pfedméty nebo nehty.
Upozornéni a opatieni
Pokud nebudete dodrzovat plan pouZiti a rezim cisténi doporuceny vasim ocnim lékafem, miize vzniknout
Vy35i riziko zévazné ocni infekce.
Bez ohledu na predepsany plan noseni, by po vyjmuti cocky na konci predepsané doby noseni vase oko
mélo mit dobu na odpocinek, jakou doporuci vas ocnilékar.
Jednorazové cocky k dennimu poutiti nepouzivejte déle nez jeden den ani béhem spanku.

. Neid voib kasutada ka tihekordsete [atsedena, mis tuleks pérast iga kasutuskorda dra visata,
voi pikemaks, 1-30- paevasels Jarjepidevaks kandmiseks, vastavalt silmaarst soovitustele. Ladtsede
korduvalt | tuleb need pérast eemaldamist ja enne silma tagasi asetamist puhastada, loputada
ja desinfitseerida.

Bausth + Lomb (balafilcon A) kontaktlaatsi saab kasutada ka ravieesmrgil sarvkesta epiteeli haiguste
ddtsede kandmise sageduse osas alati silmaarsti soovitusi.

- Need 3étsed tanitakse steriilsena ning on tootja poolt ette nahtud kasutamiseks
vastavalt silmaarsti I

LaaTSed on ili i :\Hnln:\
Kui pakend on kahjustatud véi avatud, ARGE LAATSI KASUTAGE.
Silma asetamine ja silmast eemaldamine
Enne lddtsede kasitsemist peske ja kuivatage alati hoolikalt kaed, valtides seejuures [hnastatud seepe ja
raviseepe. Kallake ldats peopessa. Veenduge, et I&éts on digetpidi.

_—— X~—

Kontrollige ldétse enne silma asetamist ja kui see on kriimustatud vdi kahjustatud, siis arge Idétse silma
pange.
Enne ldétse eemaldamist veenduge, et teie kéed on pumad jakuivad, seejarel libistage [déits sormega
allapoole silma valgele osale ning eemald Idada, kasutage silma
niisutamiseks silmatilku.
Laatsede hooldamine
« Silmade tervise tagamiseks on lioluline laatsed k vahel puhastada ja d
« Kasutage ainult pehmete kontaktlaétsede hooldusvahendeid ja jargige tootja juhiseid.
+ Kasutage alati varsket, aegumiskuupéeva mitte iiletanud ldatsehoolduslahust.
« Arge kasutage ldétsede loputamiseks, séilitamiseks ega niisutamiseks muid vedelikke, nagu kraani-
voi pudelivesi vi siilg.
Kui te déitsi parasjagu ei kasuta, hoidke neid alati ileni soovitatud lahuse sees.
Arge unustage puhastada ka Iéiéitsekonteinerit iga kurd kui Iéié'rsi puhastate.

Enne l3atsede kasitsemist peske ja kuivatage alati oma kéed.
Valtige kosmeetika, emulsioonide, seepide, kreemide vdi I5hnastatud ainete sattumist silmadesse
Vi ladtsedele.

+ rge eemaldage l3tsi
Hoiatused ja ettevaatusabinoud
Sllmaarstl soovnalud |&atsede kandmise sageduse ja puhastamise juhiste ignoreerimisel on suurem oht
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st vi silmast teravate esemete ega sormekiiinte abil.

Riziko mikrobidlni keratitidy bylo prokazano véti u uzivateli kontaktnich cocek s prodlouzenym pouzitim
ne7 u uzivateli dennich kontaktnich cocek. Zatimco vétSina paclemu nosi kontaktni cocky bez potizi,
kontinualni noseni kontaktnich cocek je také spojeno s vyssim vyskytem a stupnem epltellalmch m|krocyst
ainfiltratd a endotelidInim polymegatismen, které vyZaduji zvazeni preruienl i nebo omezeni

tosise sl iku tekkeks.
Soltumata teile soovitatud ajakavast tuleb parast [ddtsede eemaldamist nende kandmisperioodi lopus
anda silmadele puhkeperinod vastavalt teie silmaarsti soovitusele.

noseni cocek. Onemocnéni epitelu jsou reverzibilni (vratné) po prerusent kontinulniho noseni cocek.
Kontaktni cocky nepouzivejte, pokud méte:

« alergii, zanét, infekci nebo zarudnuti oka i okoli oka

« suché odi (nedostatek slz)

« zdravotni potize postihujici o, napf. nachlazeni nebo chiipku

« jakékoli systémové onemocnéni postihujici oci
Pred pouZitim kontaktnich Cocek se obratte na svého oéniho lékare, pokud:

« provadite vodni sporty

« se pohybujete v nadmémé suchém & prasném prostredi

« pouzivate ocni léky
Pokud u vés dojde k nékterému z nasledujicich problémd, okamyité cocky vyjmeéte:

« bodani, paleni, svédéni v ocich, podrazdeni oi ¢i jin bolest oka

« nizsi komfort ve srovnani s predeslym pouzitim

« neobvykly vytok z oka nebo nadmeémé slzeni

« zanudnuti o

« vyrazné nebo trvale suché oci

« zhorSené nebo rozmazané vidéni

« duha nebo svételné kruhy okolo svétel

« ditlivost na svétlo
Pokud kterykoli z téchto priznaki pretrvéva i po vynéti cocek a vlozeni novyich, cocky vyjméte a obratte se
nasvého ocniho lékate. Pokud si téchto priznakii nebudete vsimat, mohou vést k zavaznym onemocnénim.
Bezpednostni opateni tykajici se roztoku
K cisténia dezinfekei kontaktnich cocek Bausch -+ Lomb (balafilcon A) nepouZivejte dezinfekéni systém
Allergan Ultracare ani zddnou z jeho soucasti (dezinfekéni roztok Oxysept Ultracare, neutralizacni tablety
Oxysept a enzymaticky Cistici pripravek Ultrazyme), protoze by doslo ke zméné rozméri cocek.
Vysvétleni symhbolii na stitcich a krabickach

Poplatky za likvidaci odpadu podle smémnice 94/62/ES
Bausch &Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA
Bausch &Lomb Incorporated
EC| REP | 106London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK
Datum vydani: RRRR-MM-DD
C € o050

/ﬂ[ Teplotni omezeni
A Prectéte si navod k pouZiti

ﬂ Sterilizovano parou nebo suchym teplem

Uvédi oznaceni shody CE a cislo notifikovaného organu

Pouze pro USA

Symboly /™ oznacuji ochranné znamky spolecnosti Bausch &Lomb Incorporated.
© Bausch & Lomb Incorporated.
Ostatni produkty nebo znacky jsou ochranné znamky pislusnych viastniki.

Arge kandke ihepé d kontaktldatsi magades ega kauem kui iiks paev.

Mikroobse keratiidi tekkerisk on suurem kontaktlaétsi kestvalt kandvatel kasutajatel vorreldes nendega, kes
kannavad laatsi ainult pdeval. Kuigi enamus patsiente kannab kontaktlaatsi ilma prob\eemldeta on teada
etlddtsede pidev kandmine on seotud epiteeli mikrotsiistide ja infiltraadi saged: ning
endoteeli poliimegatismiga, mille puhul peab arvestama pideva kandmise katkestamise voi piiramisega.
P;irasl pideva kandmise I6petamis\ on epiteeli seisund pﬁﬁrduv

« allergia, poletik voi pune\uisﬂmasvm silma iimbruses;
« kuivad silmad (ebapiisavalt pisaravedelikku);
« silmi mdjutav kehv tervislik seisund, nt kiilmetus ja gripp;
« mis tahes silmi mdjutav stisteemne haigus.
Votke enne kontaktldétsede kandmist ihendust oma silmaarstiga jargmistel juhtudel:
. veespord\ harrastamisel;
. kuivades voi tolmustes ting
« silmaravimite kasutamisel.
Eemaldage laétsed silmast kohe, kui Teil tekib tikskoik milline jargmistest probleemidest:
« kipitavad silmad, poletus-, stigelus- voi arritustunne voi mis tahes muu valu silmas;
ajaga vahenev mugavustunne parast adtse silma panemist;
ritis VoI silmast;
silmade punetus;
vaga kuivad voi pisivalt kuivad silmad;
vahenenud vdi hdgune nagemisteravus;
« vikerkaared vdi halod valgusallikate imber;
« valguskartlikkus.
Kui mdni neist simptomitest esineb pérast Iaatse eemaldamist ja uue Iaatse 5|Ima asetamist, eemaldage
|déts silmast ja votke ihendust oma sil Nendesii Voib viia tosisemate
haiguste tekkeni.
Lahuse ettevaatusabindud
Arge kasutage Bausch + Lumb (balaﬁlmn A) kontaktldétsede puhastamlseks ja desinfitseerimiseks

AIIerganUltraa.. ! egauhtk| llel i (Oxysept Ultracare
i Oxysept liseerivad tabletid ja Ultrazyme ensiimaatiline puhastusaine), kuna
need muudavad ldtse suurust.
idel ja pakenditel olevate siimbolite tahendused

@ Jaatmekitluse tasu direktiivi 94/62/EU kohaselt
Bausch &Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY, 14609, USA
Bausch &Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK
Valjastamise kuupéev: AAAA-KK-PP

C € 0050 Taistab (CE-vastavusmargist ja teavitatud asutuse tunnusnumbrit

Jf Temperatuuripiirang
A Vaadake kasutusjuhendit

ﬂ Steriliseeritud auru vi kuiva kuumusega

R ONLY Ainult USA: Vastavalt Foderaalseadusele voib seda seadet miiiia ainult litsenseeritud
spetsialist voi seda valjastatakse ainult spetsialisti retsepti alusel.

/™ tahistavad ettevtte Bausch & Lomb Incorporated kaubamarke.
©Bausch & Lomb Incurporated
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BAUSCH + LOMB

PUREVISION® @

HASZNALATI UTASITAS
Eza téjékoztatd a Bausch + Lomb (balafilcon A) hidrofil, lagy kontaktlencse felhasznaldi

szamdra tartalmaz a kontaktlencse viselésére és dpoldsdra vonatkozd informéciokat.

BAUSCH + LOMB
PUREVISION®
ij NORADIJUMI PAR LIETOSANU

Siinstrukeja ir paredzéta Bausch + Lomb (balafilcon A) hidrofilo miksto kontaktlécu lietotaju
informésanai par kontaktlécu lietosanu un kopsanu.

BAUSCH + LOMB
PUREVISION®
ij NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

Sisinformacinis lapelis skirtas informuoti, Bausch -+ Lomb* (balafilcon A) hidrofiliniy minksty
kontaktiniy leSiy naudotojus, kaip neSioti ir prizidréti leSius.

Az alabbi termékre vonatkozik: Ta attiecas uz: Informuojama apie:
ATERMEK NEVE ANYAG | VIZTARTALOM | TAROLOOLDAT jrc |UDENS IESAINOJUMA 5 VANDENS | PAKUOTES
PRODUKTA NOSAUKUMS MATERIALS (¢ mps VEIDS PRODUKTO PAVADINIMAS MEDZIAGA | \iExis TIRPALAS
PureVision® (balafilcon A) \athamsagl
szinezéssel ellatott k PureVision® (balafilcon A) saskatamibas uzlabosanai Tonuoti kontaktiniai lgsiai, PureVision®
iekrasotas kontaktle balafilcon A)
PureVision® (balafilcon A) lathatdsagi balafilcon 361 saalék Borattal pufferelt [exasotas oné e — Borita (bala |.con' ) — - Boratp
szinezéssel ellitott torikus kontaktlencsék A OMegSZazalek | fiziolagias sooldat PureVision® Toric (balafilcon A) saskatamibas 36% péc ad Tonuotitoriniai kontaktiniai lesiai, PureVision®” .| buferizuotas
et - balafilcon A fiziologiskais balafilon A | 36 % svorio
iekrasotas kontaktlécas svara i (balafilcon A) druskos
PureVision® balaflcon A) ithatdsagi bufersidums — I tirpalas
szinezéssel ellatott 6k PureVsmn@ Multi-Focal (balafilcon A) saskatamibas Tonuoti daugiazidiniai kontaktiniai lgSiai
i iekrasotas kontaktlécas ,PureVision® (balafilcon A)
PureVision®2 (balafilcon A) léthatdsdgi - —
szinezéssel ellatott kontaktlencsék PureVision®2 (balafilcon A) saskatamibas Tonuoti kontaktiniai lgSiai, PureVision®2"

. I Sanai iekrasotas kontaktlécas (balafilcon A) Borato
PureVision®2 (balafilcon A) léthatdsdgi Borittal pufferelt Purelison®2 (blaficon &) sskata Borit Tonuot astiqmatiniat kontaktinial il buferizuotas
szinezéssel ellitott, asztigmatizmushoz valo balafilcon . o | ooratial Uk ureVision®2 (balafilcon A) saskatamibas orata Jonuoti astigmatiniai kontaktiniai leSiai )
kontaktlencsék ! A 36tomegszazalék | fizioldgias sooldat uzlabosanai eleasotas kontaklecas kas paredzetas |\ o 36% péc fiziologiska PureVision®2” (balafilcon A) balaflconA | 36 % svorio d."“ll“"

poloxaminnal astigmétisma pacientiem alafilonA | Sara Buferskidums P P tirpalas su
PureVision®2 (balafilcon A) léthatdsagi arpol oksaminu Tonuoti presbiopiniai kontaktiniai leSiai poloksaminu
szinezéssel ellatott, preshyopiahoz valo PureVision®2 (balafilcon A) saskatamibas PureVision®2" (balafilcon A)
Kontaktlencsék uzlabosanai |eal<(rlaesnott|2;:<ontaktlews kas paredzétas Aprasymasirnesiojimo nurodymai
Leiras és behelyezés - Plsp SieleSiaiyra skirt neSioti kasdien, keiciant juos tokiu dazniu, kok] nurodé akiy prieitros specialstai. Juos
Ezeket a lencséket mindennapi viselésre tervezték és a cserélési idoszakukat a szemészeti szakember irja Apraksts unlietosana taip pat galima naudoti kaip vienkartinius leSius, skirtus iSmesti po pirmojo iSémimo, arba kap ilgalaikius,
fel. Eldobhaté lencsékként i hasznalhatok, amelyeket minden egyes eltévolitas utén ki kell dobni, vagy a Sis kontaktlecas ir paredzetas ikdienas lietosanai, un tas jamaina saskana ar acu arsta noradj Tas jamus tarp iSémimy nuo 1k 30 dlenq, kaip rekomendavo akiy priezitros specialistai. Naudojant

szemészeti szakember javaslata alapjan 1-30 napig tarto kiterjesztett viselésre is hasznalhatok az eltavolitas
elott. A lencséket az ismételt haszndlat esetén meg kell tisztitani, le kell 6bliteni és fertotleniteni kell az
eltavolitds utan és azismételt behelyezés elott.
ABausch + Lomb (balafilcon A) k 6k terdpids célbol is 0k a szaruhartya epithelidlis
rendellenességeinek kezelésére. Mindig kivesse a szemorvos javaslatét a lencse viselési idotartama
tekintetében.
_ Alencsék sterilen keriilnek forgalomba, és a gyartd Gjbdli felhaszndldséra szénta oket,
amelyet a szemészeti szakember ir eld. A lencséket gozzel sterilizaltak.
NE HASZNALJA haa csomagnlas megseruhvagy kinyflt!
Abehelyezésre és az eltavoli
Mieldtt a lencsékhez ny(ilna, mindig alaposan mossa meg, majd szdritsa meg a kezét. Keriilje azillatositott
és gyogyszereket tartalmazé szappanokat! Boritsa a lencsét a tenyerébe. Ellendrizze, hogy a lencse a
megfeleld oldaldval kifelé helyezkedik-e el.
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Alencse behelyezése el6tt vegye alaposan szemiigyre azt, és ha meg van karcolddva vagy rongélédva,
akkor ne helyezze be.
Alencse eltavolitasét feltétlenil tiszta és szdraz kézzel végezze! Ujjaval csiisztassa a lencsét a szem fehér
részére, majd vegye ki. Amennyiben a lencsét nehéz eltavolitani, alkalmazzon nedvesitd szemcseppet.
Alencsék dpolasa
« Aszem egészsége szempontjabol elengedhetetleniil fontos a lencsék tisztitasa és fertdtlenitése.
« (sakldgy kontaktlencse dpold folyadékokat haszndljon, a gyarto utasitésai szerint.
« Mindig friss, nem Iejan szavatossagu kontaktlencse apolo oldatot hasznéljon.
« Ne hasznéljon egyéb old: példaul csapvizet, | vizet vagy nyalat a lencsék oblitéséhez,
tarolasahoz vagy tjbdli benedvesitéséhez.
« Alencséket mlndlg leljesen meritse el ajavasolt oldatban, amikor nem V|seI| oket
« Alencsék megti ne feled mega lencsetartd
« Mindig dobja kia lencséket a szemészeti szakovvos dltal eloirt viselési |dotartam elon
Mlndlg mossa meg, és oblitse le a kezet mielotta Ienfsekhez nyulna

szemeébe vagy alencsékre.

« Soha ne hasznéljon éles targyakat vagy a kormeit a lencse kivételéhez a tartalybdl vagy a szemébal.
Figyelmeztetések és dvintelmek
Novelheti a siilyos szemfertézések kialakuldsanak kockdzatat, amennyiben nem tartja be a szemorvosa
dltal javasolt viselési iddtartamot s tisztitdsi utasitdsokat!
Tekintet nélkil arra, hogy milyen viselési idt irtakfela ét,amint alencse
keriil az elirt viselési peridus végén, a szemének sziiksége van egy nyugalmi iddszakra, amit a szemészeti
szakember ajanldsanak megfelelden kell betartani.
Ne viselje a mindennapi egyszer haszndlatos lencséket egy napnal tovabb vagy alvas kbzben!
Amikrobak okozta lladés kockdzata bbnal kiterj viselésre is
alkalmazhato kontaktlencsét haszndlok esetében azokhoz kepesl aklk egy napos kumak(lencset viselnek.

Mig a betegek tibbsége sikeresen viseli kontaktlencséjét, e viselés esetén nagyobb
volt az elGforduldsi aranya es merteke 2 hamszovetl mlkro(lsnaknak es |nf Itratumoknak (beszumdesek),
valamint a laphamsej k,amiak dsa vagya

fol haszndlat korldtozésé asdt teszi sziikségessé. A hamszovet &l al a
folyamatos viselés ahhahagyasat kovetden visszadllithato.

Ne viseljen kontaktlencsét, ha az alabbi dllapotok ke fennall:

+ allergia, gyullads, fertdzés vagy virdsség a szemben vagy komyékén,

« aszemek szérazsaga (kevés konny termelddése),

« aszemeket is érintd betegség, példdul natha vagy influenza,

« aszemeketis érintd barmilyen szisztémas betegség.
Kontaktlencse viselése el6tt kérje ki szemorvosa tandcsat, ha:

« vizisportokat tiz,

« szélsdségesen szraz vagy poros kornyezetben tartozkodik,

« szemészeti gydgyszereket alkalmaz.
Azonnal tavolitsa el a kontaktlencsét, ha az aldbbiak koziil barmelyik problémét tapasztalja:

« s2(ird, ég, viszketd érzés a szemben, irritécio vagy egyéb szemféjdalom,

« akorabbi wseleshez kepest rosszabb komfortértérzet,

« szokatlan valadékozés vagy a szemek fokozott konnyezése,

« aszemek kivorosodése,

« aszemek stilyos vagy tartds szarazsaga,

« csokkent vagy homalyos latds,

« fényforrasok korill szivérvany vagy fényudvar érzékelése,

« fényérzékenység.
Ha alencse eltévolitasa és (j lencse behelyezése utén ezen tiinetek barmelyike tovabbra is fenndll, vegye ki
alencséket, és keresse fel szemorvosat. Stlyosabb dllapotok kialakuléséhoz vezethet, ha ezeket a tiineteket
figyelmen kiviil hagyjak!
Az oldattal kapcsolatos dvintézkedések
Ne hasznélja az Allergan Ultracare Disinfecting System fertdtlenitd rendszert vagy annak barmely
osszetevojet (Oxysept Ultracare Disinfecting Solution, Oxysept Neutralizing Tablets, és Ultrazyme
Enzymatic Cleaner) a Bausch + Lomb (balafilcon A) kontaktlencsék tisztitasara és fertotlenitésére, mert az
megvdltoztatja a lencse méreteit.

6 ajelekhez, cimké és
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varizmantot arf ka vienreizéjas lietosanas kontaktlécas un izmest péc vienas lietosanas reizes, ka ari valkat
ilgstosi, neiznemot tas no 1 lidz 30 dienam, vadoties péc acu arsta noradijumiem. Lietojot I&cas atkartoti,
pirms atkartotas ievietosanas tas ir jatira, jaskalo un jadezinficé. Bausch + Lomb (balafilcon A) kontaktlécas
varizmantot arf terapijas mérkiem, proti, radzenes epitélija bojajumu profilaksei. Vienmer ieverojiet sava
acu arsta ieteikto lietosanas grafiku.
Sis kontaktlécas tiek piegadatas sterilas, un razotajs tas i izstradajis piemerotas
atkartotai lietosanai saskana ar acu arsta noradijumiem. Tas ir steriliztas ar tvaiku.
NEIZMANTOJIET, ja iesainojums ir bojats vai atverts.

uni
Pirms kontaktlécu lieto3anas vienmer riipigi nomazgajiet un nosusiniet rokas, izvairoties no aromatizétu
vai ar zalém apstradatu ziepju lietosanas. Parlieciet kontaktlécu plauksta. Parliecinieties, vai kontaktiécas

izliekums ir uz pareizo pusi.

Pirms ievietoSanas parbaudiet kontakt!cu un neievietojiet, ja ta ir ata vai bojata.
Pirms kontaktlécas iznemsanas parliecinieties, vai jums ir tiras un sausas rokas, p&c tam ar pirkstu pabidiet
kontaktlécu uz leju lidz acs baltajai dalai un iznemiet kontaktlécu. Ja kontaktlécu ir gritiiznemt, samitriniet
toarSkidruma pilienu.
Kontaktlécu kopsana

« Kontaktlécu tirisana un dezinficésana starp lietosanas reizém ir |oti svariga acu veselibas uzturésanai
Izmantojiet tikai mikstus kontaktlécu apkopes izstradajumus, ko noradijis razotajs
Vienmér lietojiet kontaktlécu apkopes sk|dumus kunem nav beidzies deriguma termin3
Kontaktlécu skalosanai, uzglat un jiet citus Skidumus, pieméram, krana
Gideni vai dzeramo dideni
Kad kontaktlécas netiek lietotas, vienmeér uzglabajiet tas pilniba ievietotas ieteicamaja skiduma
Vienmeér, kad tirat kontaktlécas, iztiriet ari kontaktlécu futrali
Vienmér izmetiet kontaktlécas, kad ir beidzies acu arsta noraditais kontaktlécu lietosanas laiks
Pirms aizskart kontaktlécas, vienmér nomazgajiet un noskalojiet rokas
Nepielaujiet kosmétikas, losjonu, ziepju, krému vai aromatizétu vielu noklzisanu acis vai uz
kontaktlecam

« Nekad kontaktlécas no trauciniem vai acim neiznemiet ar asu prieksmetu vai nagu palidzibu
Bridinajumi un piesardzibas lidzekli
Neievérojot acu arsta ieteikto lietosanas grafiku un tiisanas rezimu, var palielinaties nopietnu acu infekdiju
risks.
Neatkarigi no Jums paredzéta lécu lietosanas rezima, tiklidz kontaklécas ir iznemtas Jums paredzéta
lietosanas perioda beigas, Jusu acim ir nepieciesama atpiita, ka to ieteicis Jisu acu arsts.
Nelietojiet vienas dienas kontaktlécas ilgak ka vienu dienu vai gulésanas laika.
Pieradits, ka mikrobu izraisita keratita risks ir lielaks tiem lietotajiem, kuri valka lgstosas lietosanas
kontaklécas, neka tiem, kuri valka vienai dienai paredzétas kontaklécas. Kaut ari lielaka dala pacientu
veiksmigi valka kontaktlecas, ilgstosa to lietosana tiek saistita ar palielinatu epitélija mikrocistu un infiltratu
un endotélija polimegatisma attistibas risku un smaguma pakapi, tapéc ir nepieciesama konkatklécu
lietosanas partrauksana vai ilgstosas valkasanas ierobeZosana. Epitélija bojajumi ir atgriezeniski, ja tiek
ierobe7ota ilgstosa kontaklécu valkasana.
Nelietojiet kontaktlécas, ja jums ir Sadas problémas:

« alerdija, iekaisums, infekcija vai apsartums aci vai ap to;

« sausas adis (nepietiekams asaru Skidruma daudzums);

« pasliktinata veseliba, kas ietekmé acis, pieméram, saaukstésanas vai gripa;

« jebkura sistémiska slimiba, kas ietekmé acis.
Pirms kontaktlecu lietosanas sazinieties ar savu acu arstu, ja:

« nodarhojaties ar idens sportu;

« uzturaties parmérigi sausa vai puteklain vidé;

« lietojat acu medikamentus.
Nekavejoties iznemiet kontaktlécas, ja rodas kada no sim problémam:

« smeldzosa sajiita, dedzinasana, nieze, kairinjums vai cita veida sapes acis;

« mazaks komforts salidzinajuma ar ieprieksjo lietosanas reizi;

« neparasti izdalijumi no acs vai parmériga asarosana;

« acuapsarkums;

« spécigs vai pastavigs acu sausums;

« vajaka vai miglaina redzamiba;

« varaviksnes vai apli ap gaismam;

« jutigums pret gaismu.
Jakads no siem neizziid peck ietos
iznemiet kontaktlécu un sazinieties ar savu acu arstu. Sadu simptomu i |gn0resanas qgadijuma stavoklis var
pashkﬂnanes
Ar skldumlem saistiti drosibas noradijumi

jiet Allergan Ultracare dezinficéSanas sistému vai tas las (Oxysept Ultracare dezinfekcija:

Skidumu, Oxysept nemallzewsas tabletes, Ultrazyme enzimu tirisanas lidzekli), lai tiritu un dezinficétu
Bausch -+ Lomb (balafilcon A) kontaktlécas, jo tadéjadi lécas tiktu deformétas.
Uzzinu norades par simboliem, etiketém un kastitém

ktlécas i Sanas un jaunas kontaktle
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leSius pakartotinai, juos po isémimoir pries pakartotinj jdéjima reikia nuvalyti, praplautiir dezinfekuoti.

Bausch +Lomb” (balafilcon A) kontaktinius leSius taip pat galima naudoti kaip gydomuosius, gydant

ragenos epitelio ligas. Visada vadovaukités akiy prieidiros specialisto rekomenduotu nesiojimo tvarkarasciu.
ﬂ Sie lesiai pateikiami sterilis i gamintojo yra skirti naudoti pakartotinai, kaip

rekomenduoja akiy prieziiros specialistai. Jie sterilizuoti garais.

Jeigu pakuoté pazeista arba atidaryta, NENAUDOKITE.

Isidéjimoir i “mimonurodymai

Pries dédamiesi leSius visada nusij inkite rankas.

muilo. Spilkite lesj su tirpalu j delna. 1smk|nkne kad lgsis yra delne.

idédami apzidré irnenaudokite, jei jie jbrézti ar pazeisti.
e kite, kad rankos yra $varios ir sausos, pirstu paslinkite lesj zemyn |
baltajq akies dalj ir iSimkite. Jeigu leSius sunku isimti, lasinkite drékinimo lasy.
Leiy prieiiira
« Siekiant uztikrinti akiy sveikata, biitina tinkamai valyti ir dezinfekuoti leSius pries naudojant
pakartotinai
« Naudokite tik minksty kontaktiniy lgSiy prieziros produktus, vadovaukités gamintojo instrukcijomis
« Visada naudokite SvieZia leSiy priezitros tirpala, kurio galiojimo laikas nesibaigé
« Nenaudokite kity tirpaly, tokiy kaip vanduo i$ ciaupo ar butelio ar seilés, leSiams valyti, laikyti ar
drékinti
« Visada laikykite leSius visiskai
« Nepamirskite valyti lesiy déklo visada, kai valote lgSius
« Visada iSmeskite leSius pasibaigus akiy prieidros specialisto rekomenduotam naudojimo laikotarpiui
« Pries atlikdami kokius nors veiksmus su leSiais nusiplaukite ir nuskalaukite rankas
« Neleiskite, kad j akis arba ant leSiy patekty kosmetikos, losjony, muilo, kremy ar kvepinty medziagy
« Niekada nesinaudokite astriais daiktais arba nagais norédami isimti leSius i pakuotés arba akiy
Perspéjimai ir atsargumo priemonés
Jeinesilaikysite akiy prieidiros specialisto rekomenduoto nesiojimo tvarkarascio ir valymo rezimo, padidés
rimty akiy infekeijy rizika.
Nepriklausomai nuo jums nustatyto grafiko, kai lesis pasalinamas pragjus nustatytam nesiojimo laikui,
padarykite pertrauka, kaip rekomendavo jisy akiy priezidros specialistas.
Nenaudokite kasdieniniy vienkartiniy leSiy ilgiau nei dieng arba miegodami.
Mikrobinio keratito pasireiskimo rizika yra didesné tiems, kurie kontaktinius lesius nesioja neissiimdami
kelias dienas, negu tiems, kurie juos keicia kasdien. Nors dauguma pacienty sekmingai nesioja kontaktinius
Iesius, pastebéta, kad nuolatinis lesiy nesiojimas yra susijes su daznesniu epitelio mikrocisty ir infiltraty
atsiradimu ir didesniu laipsniu bei endotelio polimegatizmu, dél ko reikia apsispresti ar nutraukti ar apriboti
nesiojima. Epitelio pazeidimai yra grjztami nutraukus nuolatinj nesiojima.
Nenesiokite kontaktiniy leSiy, jei kenciate nuo:
« Mlergijos, uzdegimo, infekcijos arba akiy arba akiy srities raudonumo
« Akiy sausumo (nepakankamo asary skyscio)
« Prastos sveikatos, veikiancios ir akis, pvz., persalimo ar gripo
« Bet kokios sisteminés ligos, kuri paveikia ir akis
Prie$ pradédami nesioti leSius susisiekite su savo akiy priezidiros specialistu, jei:
« Uzsiimate vandens sportu
« Dirbate ypac sausoje arba dulkétoje aplinkoje
« Vartojate akiy vaistus
Tuctuojau iSsiimkite leSius, jei pasireiskia bet kuri i $iy problemy:
« Akiy dilgciojimas, deginimas, niezéjimas, dirginimas ar kitoks akiy skausmas
« Sumazéjes komfortas lyginant su ankstesniu nesiojimo pojiciu
« Nejprastos isskyros ar per didelis asarojimas
« Akiy paraudimas
« Stiprus arba nuolatinis akiy sausumas
« Susilpnéjes arba neaiskus regéjimas
« Vaivorykstés arba spindesys apie Sviesas
+ Jautrumas Sviesai
Jeiqu bet kuris iy simptomy islieka pakeitus leSius naujais, issiimkite leSius ir kreipkités j akiy priezidros
specialista. Jeigu ignoruosite, simptomai gali pereiti rimtesne biikle.
Perspéjimai dél tirpaly naudojimo
Nenaudokite, Allergan Ultracare” dezinfekavimo sistemos ar jos komponenty (,Oxysept Ultracare”
dezinfekavimo tirpalo,, Oxysept” neutrallzuojanclq tableuq |r,,UItrazyme fermentmm valiklio)
,Bausch +Lomb” (balafilcon A) kontaktiniams lgSiams valyti ir dezinfekuoti, nes taip pasikeis lesiy
matmenys.
Simboliy ant etikeciy ir dézudiy paaiskinimas

ite gydomojo arba kvepinto

tirpala, kai jy
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ij INSTRUKCJA UiYTKOWANIA

BAUSCH + LOMB

PUREVISION® @

NAVOD NA POUZITIE
Tento letdk je urceny na informovanie pouZivatelov hydrofilnych mékkych kontaktnych

BAUSCH + LOMB
PUREVISION®

NAVODILA ZA UPORABO
Ta letak z navodili za uporabo in nego le¢ je namenjen uporabnikom hidrofilnih mehkih

Niniejsza ulotka zawiera informacje o pt iej pielegnadji

hydrofilowych migkkich soczewek kontaktowych (z materiatu balaﬁlcon A firmy So3oviek Bausch + Lomb (balafilcon A) o noseni a starostlivosti o So3ovky. kontaktnih le¢ Bausch + Lomb (balafilcon A).

Bausch +Lomb. Tykasa: Veljaza:

ety 7 NAZOV VYROBKU MaTeRiqL | OBSAH | RIESENIE IME IZDELKA MATERIAL | VSEBNOST | RAZTOPINA
NAZWA PRODUKTU MATERIAL | ZAWARTOSC |ROZTWOR VoDY BALENIA VODE VEMBALAZI
WYKONANIA |WODY KONDYCJONUJACY o A . o
Dol s lonkomePriion? Kpntakme sosn;/kyv !’ur_er‘jl_m?n ('balaﬁlcon s Obarvane kontaktne lece PureVision® (balafilcon A)
(ZO materiatu balafilcon A) ron.ova'mm pre e'pf"f‘" te "Mt' — Fyzioogicky Toricne obarvane kontaktne lece PureVision® i Raztopina
- - P Torické kontaktné So3ovky PureVision® (balafilcon 36%z . (balafilcon A) balafilonA | 36%teze boratnega

Podbarwiane, toryczne soczewki kontaktowe Sdl fizjologiczna A)stonovanim pre lepsiu viditelnost balafilonA | o | Toztok pufiovang pufta
PureVision® (z materiatu balafilcon A) balafilcon A~ | 36% masy I — — — boritanom Multifokalne obarvane kontaktne lece PureVision®
Podbarwiane, wieloogniskowe soczewki boranem f\cu:tlgkalne kor!taktne ;osovl(ly PH“".‘;!”F ) (balafilcon A)
kontaktowe PureVision® (z materiatu (balaflcon A) tonovanim pre lepsiuvditehost Obarvane kontaktne lece PureVision®2
balafilcon A) Kontaktné Sosovky PureVision®2 (balafilcon A) s (balafilcon A)
Podbarwiane soczewki kontaktowe Purelision®2 novanimm prelepu vidtehost Fyziologicky Obarvane kontaktne lece PureVision®2 (balafilcon Raztopina
(zmateriatu balailcon A) 6l fzologicna Astigmaticke kontaktné sosovky PureVision®2 palafionA | 36%2 rgnok gufrgvany A) za astigmati ( balafikon A | 36 % tede ?oﬁgﬁg;‘:ﬁgﬁ
Podbarwiane soczewki kontaktowe dla 1009 (balafilcon A) s tonovanim pre lepsiu viditelnost hmotnosti boritanom's Obarvane kontaktne lece PureVision®2 (balafilcon p

y i : ;
g?g%m:m’w Purelision”2 (z materighy balafilconA | 36% masy | boranem, Preshyopické kontaktné SoSovky PureVision®2 polaxamingm A) za starostno slabovidnost

- - - zawierajaca (balafilcon A) s ténovanim pre lepsiu viditelhost Opisi b

Podbarwiane soczewki kontaktowe dla oséb ze Poloksamine N . Pis In uporaba - . X . . .
starczowzrocznoscia PureVision®2 (z materiatu Opis a aplikaca Teleceso uporabi. Glede prip obdobja uporabe navodila

balafilcon A)

Opis i stosowanie

Soczewki te przeznaczone sg do codziennego uzytku, a ich wymiana powinna nastapic po okresie
wskazanym przez okuliste. Moga one by¢ rowniez uzywane jako soczewki jednorazowe wyrzucane po
kazdym ich zdjeciu lub moga byc stosowane przez dhuszy okres (od 1 do 30 dni) bez zdejmowania zgndnle

Tieto So3ovky st urcené na denné nosenie s obdobim vymeny, ktoré predpise ocny lekdr. Mozno ich pouzit
aj ako jednorazové So3ovky, ktoré sa maji po kazdom pouZiti zlikvidovat alebo na dihsie nosenie pocas
1-30 dni bez vyberania, podla odporticania ocného lekdra. Pri opakovanom pouZivani sa Sosovky musia
pred opatovnym pouzitim vycistit, oplachnut a vydezinfikovat.

Kontaktné SoSovky Bausch +Lomb (balafilcon A) mozno tieZ pouzit naliecebné ticely v starostlivosti o
epitelidine poruchy rohovky. Vizdy sa riadte rozvrhom nosenia So3oviek, ktoré odportica vés ocny lekdr.

zzaleceniami okulisty. W przypadku ponownego uzycia soczewek nalezy je oczyscic,

przeptukac przed ponownym zatozeniem.

Soczewki kontaktowe firmy Bausch + Lomb (z matenam balaf lcon A) moga by( takze stosowane w

celu leczenia zaburzer nabonka rogéwki. Nalezy I zegad zaleceri lek kulisty

dotyczacych harmonogramu wymiany soczewek.

“ Dostarczane soczewki sq sterylne z uwzglednieniem przez producentaich
wielokrotnego uzycia w spos6b wskazany przez okuliste. Sterylizacje wykonano
metoda parowg.

Jesli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone, NIEWOLNO UZYWAC PRODUKTU.

Nakfadanie i zdejmowanie soczewek

Przed wzieciem soczewek do rak nalezy umyc i wysuszy¢ dtonie, unikajac mydet perfumowanych i

leczniczych. Soczewke nalezy umiescic na dtoni. Nalezy upewnic sig, ze soczewka jest prawidtowo ufozona.

Nalezy sprawdzic stan soczewki przed zatoz Nie wolno stosowac h lub porysowanych
soczewek. Aby zdjac soczewke, nalezy umyciwysuszy¢ dionie, przesuna¢ soczewke palcem w strone biatej
azesi gatki ocznej, a nastepnie Sciagnad ja. Jesli podczas zdejmowania soczewki wystapia trudnosci, nalezy
delikatnie zwilzyc ja odpowiednim plynem.
Pielegnaga sozewek

« (zyszzeniei dezynfekowanie soczewek przed ich ponownym uzyciem jest niezbedne dla zachowania
zdrowia oczu.
Nalezy uzywac wytacznie produktow pielegnacyjnych do miekkich soczewek kontaktowych, zgodnie
zinstrukgjami producenta.
ZTawsze nalezy uzywac swiezych, ni i h plynow d ji
Do przeptukiwania lub nawilzania soczewek nie nalezy uzywac innych substangji ptynnych, takich jak
wodaz kranu, woda butelkowana lub ¢lina.
W czasie gdy soczewki nie s3 noszone zawsze nalezy je przechowywac catkowicie zanurzone w
zalecanym plynie.
« Nalezy pamigtac o przemyciu pojemnika na soczewki przy kazdym ich czyszczeniu.
Nalezy zawsze wyrzucac soczewki po uptywie czasu noszenia okreslonego przez lekarza okuliste.
Przed wzieciem soczewek do rak nalezy umyc i optukac dtonie.
Nie wolno dopuscic do zetkniecia sie kosmetykdw, mydet, emulsji, kremow lub innych perfumowanych
substandji z soczewkg lub okiem.

« Nie wolno uzywac paznokci ani ostrych przedmiotow do wyjmowania soczewek z opakowari lub

2dejmowaniaich z oczu.
Ostrzezenia i $rodki ostroznosdi.
Nieprzestrzeganie zalecert spejalisty dotyczacych harmonugramu wymiany soczewek orazich pielegnagji
moze zwigkszy¢ ryzyko powaznych infekgji oczu. Ni od danego pacjenta
harmonogramu wymiany soczewek, po ich usunieciu na koniec wskazanego okresu uzywania nalezy
pozwoli oczom odpoczqc' przez okres wskazany przez spedaliste Nie wolno nosic jednodniowych soczewek
kontaktowych dhuzej ni jeden dzieft ani podczas snu. Wykazano wigksze ryzyko infekcyjnego zapalenia
vogowkl wsrod uzytkowmkow soczewek kontaktowych przeznaczonych do przedhzonego noszenia niz
wsrdd uz iowych soczewek ych. Pomimo tego, ze wi ¢ pagjentow
z powodzeniem nosi soczewki kuntaktowe nalezy 2wrdcic uwage na fakt, ze istnieja dane potwierdzajace
iz (|qgte uzywanie soczewek jest zwigzane 2 wyzsza czestostia wystepowania i intensywnosci mikrocyst
kowych i naciekéw oraz poli wielkosci) komérek srodblonka,

wymagajacych rozwazenia przerwania lub ograniczenia ciagtego stosowania soczewek. Zmiany dotyczace
nabfonka sa odwracalne po zaprzestaniu ciagtego uzywania soczewek
Nie nalezy uzywac soczewek kontaktowych w przypadku:

« Alergii (uczulenia), stanw zapalnych, zakazenia lub zaczerwienienia oka lub okolicy oka

« Tespotu suchego oka (niedostateczne wydzielanie ptynu fzowego)

« Chordb wptywajacych na oczy, np. przezigbienie czy grypa

« Innych chordb wewnetrznych wptywajacych na oczy
Nalezy ( sie ze spedjalista przed

« uprawianie sportéw wodnych,

« przebywanie w nadmiernie suchych i zapylonych miejscach;

« przyjmowanie lekow na oczy.
Jesliwystapi ktdrykolwiek z ponizszych objawow, soczewki nalezy natychmiast usunac z oczu:

« uczudie ktucia, pieczenia, swedzenia, pudrazmema lubi innego rodzaju bol oka;

soczewek w nastepujacych sytuacjach:

« zmnigjszony komfort uzytkowania soczewek w poro ZWC okresem
nietypowe wydzieliny z oczu lub nadmieme zawienie
Zaczerwienienie oczu

cigzki lub uporczywy zespét suchego oka

niewyrazne lub pogorszone widzenie

teczowe kregi lub poswiaty wokét Zrodet Swiatta

nadwrazliwosc na $wiatto

Jesli po zdjeciu, oczyszczeniu i ponownym zatozeniu soczewek lub po zatozeniu nowej soczewki utrzymuje
sie ktdrykolwiek z powyzszych objawdw, nalezy zdjac soaewkl i skonsultowat sieze spe(JaIlstq
Zignorowanie powyzszych objawéw moze prowadzic do p h ji

Srodki ostroznosci dotyczace pynéw

Do oczyszczania i dezynfekji soczewek firmy Bausch + Lomb (z materiatu balafilcon A) nie nalezy uzywac
rozwigzania Allergan Ultracare Disinfecting System ani zadnej z jego czesci skfadowych (Oxysept Ultracare
Disinfecting Solution, Oxysept Neutralizing Tablets i Ultrazyme Enzymatic Cleaner). W przeciwnym razie
wymiary soczewek moga ulec zmianie.

Instrukdja dotyczaca oznaczen, etykiet i opakowani.

Opfate za utylizacje odpaddw uiszczono zgodnie z dyrektywa 94/62/WE

Bausch &Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Data produkgji: RRRR-MM-DD

C€oo50

Ograniczenia temperaturowe.

(Oznaczenie zgodnosci CE oraz numer jednostki notyfikowanej.

Nalezy zapoznac sie z instrukja uzycia

- Wyrdb sterylizowany przy uzyciu pary lub suchego goracego powietrza
otyczy tylko USA: Ostrzezenie. Prawo federalne dopuszcza sprzedaz tego wyrobu wylacznie
przez uprawnionego lekarza lub na podstawie jego zlecenia.

Inaki /™ oznaczaja znaki handlowe firmy Bausch & Lomb Incorporated. © Bausch & Lomb Incorporated.
Inne nazwy produktow/marek sa znakami towarowymi odpowiednich wiascicieli.
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STERILE l So3ovky sa dodavaj sterilné a s uréené vyjrobcom na opéitovné pouitie podfa
predpisu ocného lekéra. Boli sterilizované parou.

Ak je obal poskodeny alebo otvoreny, vjrobok NEPOUZIVAJTE.
Pokyny na vlozenie a vybratie
Pred manipuléciou so SoSovkami si vzdy dokladne umyte a osuste ruky, nepouZivajte pritom parfumované
alebo liecivé mydIa. SoSovky si vlozte do dlane ruky. Ubezpette sa, i je SoSovka vyklenutd sprévne.

— X~—

Pred vlozenim SoSovky sk lujte a ak st poskriabané alebo poskodené, nevkladajte ich.
Ak cheete Sosovky vybrat, musia byt vase ruky isté a suché. Prstom posuiite SoSovku dolu do bielej casti oka
avyberte ju. Ak sa SoSovka vyberd tazko, kvapnite zvihcovaci roztok.
Osetrovanie Sosoviek
(istenie a dezinfekcia Sosoviek medziich pouzivanim je nevyhnutna na zachovanie zdravyich oci.
Pouzivajte len vjrobky pre mékké kontaktné SoSovky a dodrziavajte pokyny vyrobcu.
Na Sosovky pouzivajte vyhradne nové roztoky, ktorych détum splatnosti este nevyprsal.
Nepouzivajte iné roztoky, ako napriklad vodu z vodovodu alebo flae, pripadne sliny na opléchnutie,
skladovanie alebo zvihcenie SoSoviek.
Ak So3ovky prdve nenosite, vzdy ich uchovévajte Gplne ponorené v odporticanom roztoku.
Pamitajte na cistenie SoSoviek vzdy, ked'si Cistite okuliare.
Na konci obdobia nosenia, ktoré predpiSe ocny lekdr, vidy Sosovky zlikvidujte.
Pred manipuldciou so Soovkami si vzdy umyte a oplachnite ruky.
« Nedovolte, aby sa do oci alebo na So3ovky dostali kozmetické pripravky, roztoky, mydld, krémy alebo
parfumované latky.
« Na vybratie So3oviek z puzdier alebo vasich oi nikdy nepouZivajte ostré predmety ani nechty.
Upozornenia a preventivne opatrenia
Pri nedodrzani rozvrhu nosenia SoSoviek a rezimu cistenia odporticaného vasim optikom moze dojst k
vzniku vacsieho rizika véznej infekcie odi.
Denné jednorazové SoSovky nenoste dlhie ako jeden defi ani pocas spanku.
Kontaktné So3ovky nenoste, ak trpite na:
« alergiu, zapal, infekciu alebo zacervenanie v oku alebo okoli oka
« suché oci (neadekvatne mnozstvo slznej tekutiny)
« choroby ovplyviiujtice odi, napr. nadchu a chripku
« akékolvek systémové ochorenie s vplyvom na odi
Pred pouzivanim kontaktnych Sooviek sa obratte na svojho optika, ked:
« praktizujete vodné Sporty
« savyskytujete vnadmerne suchom alebo prasnom prostredi
« pouzivate oné lieky
Ak budete mat niektory z nasledujticich problémov, SoSovky okamzite vyberte:
stipanie, palenie, svrbenie, podrézdenie oci alebo ind bolest i
znizené pohodlie v porovnani s predchddzajticim nosenim
nezvycajny vytok alebo nadmemé slzenie oka
zacervenanie oka
zdvaine alebo pretrvévajtico suché oi
izené alebo rozmazané videnie
duihové videnie alebo kruhy okolo svetla
itlivost na svetlo
Akniektory z tychto priznakov pokracuje aj po vybrati a vlozeni novyich SoSoviek, potom So3ovky vyberte a
kontaktujte svojho optika. Pri zanedbani mdzu tieto priznaky spdsobit zavaznejsie stavy.
Upozornenia tykajtice sa roztokov
Na cistenie a dezinfekeiu kontaktnyich Sosoviek Bausch + Lomb (balafilcon A) nepouzivajte dezinfekcny
systém Allergan Ultracare alebo akékolvek jeho zlozky (dezinfekény roztok Oxysept Ultracare, neutralizacné
tablety Oxysept a enzymaticky Cistic Ultrazyme), pretoze mdzu zmenit rozmery So3oviek.
Referencna prirucka k oznaceniam symbolov a karténom

Poplatok za spréavu odpadu podla smemice 94/62/ES
Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA
Bausch &Lomb Incorporated

106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Détum vydania: RRRR-MM-DD

C € 0050 Oznacuje znacku zhody CE a Cislo prislusného schvalovacieho tradu

/}/ Teplotné obmedzenie
f h } See Instruction for Use

ﬂ Sterile using steam or dry heat

For US only: Caution Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed
practitioner

/™ oznacujii ochranné znamky spolocnosti Bausch & Lomb Incorporated.
©Bausch & Lomb Incorporated.
Iné vyrobky/znacky nesti ochranné znamky prislusnych viastnikov.

okulista. Lahko jih uporabljate kot lece za enkratno uporabo, ki jih po vsaki uporabi zavrzete, ali pa
jihneprekinjeno nosite daljse obdobje od 1do 30 dni, vendar glede priporocenega obdobja uporabe
upotevajte navodila okulista. Ob ponovni uporabi lece oistite, sperite in razkuZite, preden jih znova
vstavite.

Kontaktne lece Bausch + Lomb (balafilcon A) lahko uporabljate tudi za terapevtske namene, in sicer
zazdravljenje bolezni rozenicnega epitelija. Glede priporocenega obdobja uporabe vselej upostevajte
navodila okulista.

Lece 50 ob dobavi sterilne in so namenjene veckratni uporabi, vendar glede
priporocenega obdobja uporabe upostevajte navodila okulista. Razkuzene so bile s

paro.
Le¢ NE UPORABLIAJTE, Ce je embalaza poskodovana ali odprta.
Navodila za vstavljanje in odstranjevanje
Pred rokovanjem z lecami si vselej temeljito operite in osusite roke, pri cemer ne uporabljajte odisavijenih
ali medicinskih mil. Leco poloZite na dlan. Prepricajte se, da je pravilno obrnjena.

—— X~—

Preden vstavite leco v oko, jo preglejte in je ne vstavijajte, ce je opraskana ali poskodovana.
Pred odstranitvijo lece se prepricaite, da imate Ciste in suhe roke, nato pa s prstom pvmaknlte le¢ona
belocnico ter jo odstranite. Ce lece ne morete odstraniti, uporabite kapljice za vlazenje oci.
Nega le¢

+ (iscenje in razkuzevanje le¢ med posameznimi nosenji sta bistvenega pomena za zdrave oéi.

« Uporabljajte samo izdelke za nego mehkih kontaktnih le¢ skladno s priporocili proizvajalca.

« Vselej uporabljajte izdelke za nego le¢ z veljavnim rokom uporabnosti.

« Zaspirane, shranjevanje ali ponovno vlaZenje le¢ jajte vode iz pipe, icene vode

alisline.

« Ko lec ne nosite, morajo hiti te povsem potopljene v priporoceni raztopini.

« Pri ciScenju lec ne pozabite ocistiti $e posodice za lece.

« Poizteku casa uporabe le¢, ki vam ga je priporocil okulist, lece vselej zavrzite.

« Preden rokujete z lecami, si vselej umijte in sperite roke.

« Pazite, da kozmeticni izdelki, losjoni, mila, kreme ali odiSavljene snovi ne pridejo v stik z ocmi ali

lecami.

« Leciz embalaze ali oci ne odstranjujte z ostrimi predmeti ali nohti.
Opozorila in previdnostni ukrepi
Neupostevanje casa uporabe lec in nacina nege, ki vam ju je priporocil okulist, lahko povzroci nevarnost
resne okuzbe odi.
Koje leca na koncu predpisanega obdobja nosenja lece odstranjena iz ocesa, je potrebno ne glede na
predpisano uporabo le¢ zagotoviti vasemu ocesu pocitek, kot vam je priporocil okulist.
Dnevnih le¢ za enkratno uporabo ne uporabljajte med spanjem ali dlje kot en dan.
Izkazalo se je, da je tveganje za mikrobni keratitis vecje pri uporabnikih, ki nosijo kontaktne lece namenjene
daljsi uporabi, kot pri uporabnikih dnevnih kontaktnih le¢. Medtem ko velika vecina uporabnikov uspesno
nosi kontaktne lece, je bilo porocano, da naj bi bilo nepretrgano nosenje le¢ povezano tudiz vecjo incidenco
in stopnjo mikrocist epitelija in infiltratov ter polimegatizma endotelija, kar zahteva razmislek o prekinitvi
ali omejitvi nadaljnje uporabe lece. Pri prekinitvi nadaljnje uporabe lece je stanje epitelija reverzibilno.
Kontaktnih le¢ ne uporabljajte v naslednjih primerih:

« alergija, vnetje, okuzba ali rdecina v ocesu ali okoli njega;

« suhe o (nezadostno solzenje);

« bolezensko stanje, ki vpliva na odi, npr. prehlad ali gripa;

« kakrsna koli sistemska bolezen, ki vpliva na odi.
V naslednjih primerih se pred uporabo kontaktnih le¢ posvetujte z okulistom:

« ukvarjanje z vodnimi $porti;

« zelosuhoali prasno okolje;

« uporaba zdravil za oi.
V primeru naslednjih tezav nemudoma odstranite lece:

« zbadanje v oceh, pekoce, srbece ali razdrazene oi ali druge bolecine v oceh;

« zmanjsano udobje v primerjaviz uporabo lec v preteklosti;
nenavaden izcedek ali prekomemno solzenje oci;
rdecinav oceh;
izjemno ali nenehno suhe oi;
zmanjsan ali zamegljen vid;
mavricni vid ali blescanje v blizini ludi;
preobcutljivost na svetlobo.
(e kateri od navedenih znakov ne izzveni niti, ko odstranite lece in vstavite nove, te odstranite in se
posvetujte z okulistom. Ce znakov ne upostevate, lahko ti privedejo do resnejsih bolezenskih stanj.
Previdnostni ukrepi
Ta Giscenje in razkuzevanje kontaktnih le Bausch + Lomb (balafilcon A) ne uporabljaite sistema za
razkuzevanje Allergan Ultracare ali katerega koli od njegovih sestavnih delov (raztopina za razkuzevanje
Oxysept Ultracare, tablete za nevtralizacijo Oxysept in cistilo na osnovi encimov Ultrazyme), ker se bodo
mere |ec spremenile.
Referenéni vodnik za simbole na nalepkah in $katlah

Placana pristojbina za ravnanje z odpadki skladno z direktivo 94/62/ES

Bausch &Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY, 14609, ZDA

Bausch &Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, VB

Datum izdaje:YYYY-MM-DD

C E 0050 ozmatuje oznako o skiadnosti C in itevilko prglasenega organa

/ﬂ[ Temperaturne omejitve
A Glejte navodila za uporabo

ﬂ Sterilizirano s paro ali suho toploto

y| SamozaZDA: Opozorilo Zvezni zakon omejuje prodajo s strani zdravnika z licenco ali na
njegovo zahtevo

Inak ®/™ oznacuje blagovno znamko podjetja Bausch & Lomb Incorporated.

©Bausch & Lomb Incorporated ali njegovih podruznic.

Drugi izdelki/blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
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BAUSCH + LOMB
PUREVISION® 0

ij YKA3AHUA 3A YNOTPEBA
Tazn nucroska e 3a1Hd Ha Ha Meki Xugpod

KoHTaKTHy netwy Bausch -+ Lomb (balafilcon A) kak aa HOCAT M A ce rpiKar 3a cBoTe ey,

Bau 3a:
BOAHO PA3TBOP B
VMEHA NPOIYKTA MATEPUAN ChTbPKAHME | ONAKOBKATA
KOHTaKTHU neLyy € BUUMO TOHUPaHe 32
JlecHo OTKpuBaHe B pa3tBopa PureVision®
(balafilcon A)
TOpUYHM KOHTAKTH NeLLM C BUZUMO f%tegf pat
TOHMPaHe 3a NecHo OTKpUBaHe B pasBopa | balafilcon A | 36% ot Ternoto ¢wzzonumw e
PureVision® (balafilcon A) pasTOp
MynTUQOKaNHU KOKTAKTHY el ¢ BUAUMO
TOHVPaHE 33 NIeCHO OTKPYBaHe B PasTBOpa
PureVision® (balafilcon A)
KoHTaKTHU neLyy ¢ BUZUMO TOHUPaHe 3
JIecHo OTKpUBaHe B pa3TBopa PureVision®2
(balafilcon A) Bydepupat
KOHTaKTHU neLLy  BUMMO TOHUPaHe c6opar
33 IECHO OTKPIBaHE B PasTBOpa 33 balafilon A | 36% ot Ternoro | du3uonoruden
acturmatu3bm PureVision®2 (balafilcon A) pastBop ¢
KOHTaKTHU neLyy ¢ BUUMO TOHUPaHe 32 TIONGKCAMHH
TIeCHo OTKpYBAHe B pasTBOpPa 3a npec6uoniia
PureVision®2 (halafilcon A)
Onucanue 1 npunoxeHme

Ten NeLUn ca npeaHasHaueHu 3a HeBHO HoCeHe C Nepyuoj Ha NoAMAHA CNope/ NPEANUCaHNATA Ha 0YeH
nekap. Morar Cbiio /1a ce M3M0N3BaT KaTo fleli 3a €AHOKPaTHA yoTpe6a, KOUTO Ce UKBBPAAT (e
BCAKO (BA/IAHE U 33 YIbMKEHO HOCEHE B NPOAb/KEeHNe Ha 10-30 gHu MeXay (BanAHUATa cnopea
Mpe;ANACaHIATa Ha 0eH iekap. Pyt MHOTOKPATHO M3M0N3BaHe Ha ellTe, Te TPAGBA Aa e MOYHCTBAT,
n3nnakear u }IlEZVIHd)EKuMpﬂT Mex[y (BanAHeTo U NoCTaBAHETO UM.

KonTakTHuTe newwyu Bausch + Lomb (balafilcon A) morat fia ce u3non3gar 3a TepanesTiynara ynotpe6a
npu Ha ENUTENHN BuHaru cnazsaiite Pexuma Ha HoceHe,
npenopbyaH oT BalLIA 04eH feKap.

Te3u neLuv ce 1OCTaBAT CTEPIHY 1 Ca NPeiHa3HayeH! OT NPOU3BOAUTENS 32
TI0BTOpHa ynoTpe6a criopef; Ha 0deH nekap. @Ha
napa.

AKo onakoBkata e nospeaeta wiv otBopexa HE U3MON3BAVTE.

MHCTpYKUMK 32 NOCTaBAHE U (BaNsHe

Mpeau pa6ora ¢ newujuTe, BUHArY U3MUBAIATe 1 M3CyLLABAIITE BHUMATENHO PblieTe CH, Kato u3Araare
napIoMUPaKV NN TakWBa ¢ J06aBEH NekapCTBeH Npenapar canyHu. M3cunete elujata B AnaHTa Ha
PbKaTa cu. YBepeTe ce, ue lelijata e U3nA3na no NPaBIHA HaulH.

_—— X~—

OrnegiaiiTe jo6pe neyara e npeu f1a A NOCTABHTe U He A TIOCTABAITe, aKO € Ofipackaka Wik NoBpefieHa.
3a /12 0TCTaHUITe NewtiaTa, MOTPIRKETe Ce PbLieTe BYI 12 Ca YWICTY M CyXV, U3MoN3BaiiTe NPbCTa ¢33 fia
TUTb3HeTe NelljaTa KbM OANlaTa YacT Ha 0KOTO 1 A ipemaxHeTe. 13non3saiire 0BRaXHABALLW Kanki, ako e
TPYAHO A2 Ce MpeMaxHe newjata.
Tpika 3a BawumTe newm
+ TMoUNCTBAHETO U Jle3UHAEKLIMPAHETO Ha KOHTAKTHUTE MIelLI MeXXAy ynoTpeGuTe e oT ChILiecTBeHO
3HaYeHvle 3 3paBl 04
113non3Baiite camo MekM NPO/IYKTH 32 MOYMCTBAHE HA KOHTAKTHU NeLLIM, CMefiBaiiKi MHCTpYKLMUTE
Ha npoussoguTena
BYHaru u3non3BaiiTe npeceH PasTBop 3a elLii B CPOK Ha FOAHOCT
He u3non3saitre Apyrit pasTBOpK, Karo YeLumAHa BOa, GyTunMpaHa BoAA WM UTOHKA, 32
U3nnaKBaHe, CbXpaHeHwe Wi NOBTOPHO 0BAaXHABAHE Ha NellTe
Korato He HocuTe newuTe, BUHarv i C fiTe HambAHO NOTONEHY B penop pasTBop
He 3a6pasaiire Aa NoUNCTBATe KYTIATA 3 NELLM BUHATIA, KOTaTO MIOYIICTBATe NlewLjuTe
BYtHaru u3XBbpAAiiTe MelLUTe B Kpan Ha Nepiioa 3a HOCeHe, MPEANIACRH OT BALLIEA 04eH Nlekap
BuHarv muiire v u3nnakBaiire pbLie npes pabora ¢ newyre
He no3BonBaiTe Ha KO3MeTHYHY NpenapaTy, NOCUOHM, CANYHU, KEMOBE WK NapIoMUpaHyt
BeLLIECTBA /12 MIOMA/IHAT B 04UTE BI WM BLPXY NeLjuTe
« Hukora He v3non3gaiTe oCTpY MPeAMETY WM HOKTUTE Ha MPbCTUTe, 33 2 U3BAAWTE NlellTe OT
ONaKOBKUTE MM /A1 OT 04UTE CU
i MepKu 1 npepynp
Hecnoco6HocTTa Aa ce puybpaaTe KbM CbBETUTE Ha 04HIA (1 1eKap OTHOCHO PeXIMa Ha HoceHe
TI0YUICTBaHE, MOXE A3 MOBHLLIN PUCKa OT CePUO3HN MHQEKLIM Ha OKOTO.
Bbnpexyt NPeANUCaHItA PEXIM Ha HOCeHe, Cefl KaTo (BanuTe NeLuTe B Kpan Ha NPEANICaKIA NepUoA Ha
HoceHe, uuTe B TpAGBA /1a UIMT NepYO/ Ha NOYMBK, NPENOPbYAH OT BaLLIMA 04eH NeKap.
He HoceTe newujuTe 3a eiHoZ1HeBHa ynoTpe6a 3a noBeYe OT fieH WW 10 BpeMe Ha CbH.
PHCK®T OT MIKPOGEH KepaTuiT € no-roniAM cpeA noTpebuTenvTe ¢ NPOABMKUTENHA yioTpeda Ha
KOHTAKTHI ELL{W, OTKOIKOTO (pef NOTpeGUTeNkTe C eHOAHEBHA yNoTpeda Ha KOHTAKTHU NeLLy.
BbNpexit 4e 0rpoMHO MHO3UHCTBO MALIMEHTU YCNELLIHO U3N0N3BAT KOHTAKTHM NleLL, CbobLLaBa ce, e
MPOAbAKUTeNHaTa yNoTpeda Ha Nl e CBbP3aHa C No-BIICOKa 3a0071eBaeMOCT 1 M0-BICOKa CTeneH Ha
€NUTENHY MUKPOKHCTH 1 W eHp KOVITO U3WCKBAT KOHCYTaLItA 32
w orp: Ha ynotpe6a. EnuTennuTe chcrosHUA ca o6patimu
PVt MPeKPATABaHE Ha MPOLLMKUTENHaTa yroTpega.
He HoceTe KOHTAKTHM NleLLy, aKo CTpagaTe or:
« Aneprus, UHEKLWA W 3auepi BUM
« (yxv1 0uM (HeZLOCTAaTbYHA CTb3HA TeYHOCT)
« Tpobemu CbC 3paBeTo, 3acAraliiy 04HTe, T.. HACTUHK 1 rpun
- KakBoTo 1 Aa e 6uno cvicTemHo 3a6019BaHe, 3acAraLLio ouuTe
Kocynmupaiire ce ¢ Baluua 0t nexap npe;v /1a 3an04HeTe A HOCUTE KOHTAKTHH Netli, Koraro:
+ MpakTyikyBaTe BoAHU CriopToBe
+ (e HaMupaTe B M3KIOYMTENHO CyXa WM NPaLUHa (Peaa
+ Vi3non3Bate nexapcTea 3a oun
AKo u3nMTBATE HAKOY OT CIEZHUTE NPOGNEMH, He3a0aBHO (BaneTe BaLLUTE el
« Xunewe, napeHe, cbpex, pasipasHeHvie B 0KOTO WM Apyra 60fka B 0KoTo
« Hamanet KomQopT B cpaBHeHue C npe/ixoAHa ynotpe6a
+ HeobuuaiiHut cekpeLt i NOBULLIEHO CbA3eHe 0T 0KOTO
« 3ayepBABaHe Ha ouuTe
« TexKa W MOCTOAHHA CyX0Ta Ha 0uuTe
« HamaneHo unu 3ambrmieno 3pexite
« [Ibr M 0peonn 0Kono CBeTAMHITE
+ UyBCTBUTENHOCT KbM CBETAMHA
AKO HAKOVE OT Te31 CUMITOMM NPOALIKY CTIe (BaNAHE W NOCTABAHe Ha HOBA NeLLi, Ce CBbAKeTe C BaLLMA
0ueH nekap. Te3i CUMITOMMU MoraT fja [I0BEAIAT 710 10-CePHO3HI CbCTOAHNA, ako Gb/iaT UTHOpUpaHIL.
Mpennasxyu mepkin 3a pasTBopa
He u3non3Baiire geudexuvpatuara cuctema Allergan Ultracare unit Koii Aa e OT HeifHuTe KOMMOHEHTH
(le3nndekumonen pasreop Oxysept Ultracare, Heytpanu3upatum abnerku Oxysept u Ensimen
nouncraaLy npenapar Ultrazyme) 3a nouncTBatxe i ie3uHeKLA Ha KOHTaKTHuTe newwy Bausch + Lomb
(balafilcon A), 3aLi0T0 pa3mepbT Ha NieLLaTa Lue ce NpoMeHN.
Cnp: 3 ]
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TeMnepaTypHY OrpaHudeHuA
A BikTe uHCTpyKUMITe 32 ynoTpeba
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